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La Résonance Quadrupolaire Nucléaire (RQN) est apparue en 1950, seulement quatre ans après

la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN). C’est une spectroscopie de résonance magnétique, ap-

pliquée exclusivement à l’état solide, et qui, contrairement à la RMN, ne nécessite aucun champ

magnétique statique. Par voie de conséquence, sa mise en œuvre est en principe plus simple. La

RQN consiste à observer des transitions entre les niveaux d’énergie des spins nucléaires qui se

séparent du fait de l’interaction quadrupolaire. Cette dernière peut exister entre le moment qua-

drupolaire électrique d’un noyau de spin supérieur à 1/2 (dit noyau quadrupolaire) et le tenseur

du gradient de champ électrique au niveau de ce noyau. Du fait des mouvements moléculaires

rapides, ce tenseur s’annule par effet de moyenne en phase liquide. En revanche, il devient direc-

tement mesurable en phase solide et, comme il reflète l’environnement électrique (en particulier

la distribution électronique) autour du noyau quadrupolaire, il doit permettre une identification

non ambigüe de la molécule considérée. Depuis quelques années la RQN, plus spécialement celle

de l’azote-14 (spin 1), connait un regain d’intérêt, car elle permet de détecter les drogues et les

explosifs qui correspondent, pour la plupart, à des molécules azotées. L’instrumentation est assez

comparable à celle de la RMN par impulsions (et transformée de Fourier) avec, malheureusement,

une différence majeure qui tient au fait que les résonances quadrupolaires de l’azote-14 se situent

dans une gamme de fréquences (quelques centaines de kHz à 6 MHz), rendant assez délicate la mise

en œuvre de la technique. Ces fréquences basses sont tout d’abord à l’origine d’un sévère problème

de sensibilité : comme pour toute résonance magnétique, l’intensité du signal est proportionnelle

à la différence de population des niveaux d’énergie connectés par la transition considérée ; cette

différence est d’autant plus faible que la fréquence de la transition est basse (loi de Boltzmann) et,

contrairement à la RMN, il n’existe aucun moyen d’augmenter cette fréquence. L’autre problème,

critique aux basses fréquences, est celui des signaux parasites suivant l’impulsion d’excitation.

Ce phénomène, connu sous le nom de « ringing », est susceptible d’altérer gravement l’allure du
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spectre dans le domaine des fréquences avec, en plus, une détérioration de la sensibilité due à

l’insertion d’un temps mort entre la fin de l’impulsion et le début de l’acquisition des données. Les

différences avec la RMN ne s’arrêtent pas là : bien que considérée (à tort) comme relevant d’une

technique RMN à champ nul, les signaux de RQN n’obéissent pas à des règles aussi simples. Cela

est dû à l’absence d’un axe de quantification (la direction du champ magnétique statique en RMN)

et, partant, à l’impossibilité de s’appuyer sur le concept du « repère tournant ». Les fondements

théoriques conduisant à l’expression des signaux de RQN d’un spin 1 (azote-14) seront rappelés

dans le premier chapitre de ce mémoire. Ces expressions constitueront la base des travaux exposés

ultérieurement dans cette thèse.

Depuis plus de dix ans, le laboratoire s’intéresse à la RQN de l’azote-14. Un spectromètre dédié à

ces travaux y a été entièrement conçu, construit et amélioré au cours des ans. L’objectif initial de

cette thèse était non seulement l’amélioration des performances de l’instrument mais également

le développement de méthodes expérimentales voire la réalisation de dispositifs électroniques per-

mettant l’obtention de spectres de qualité. Cet objectif a été tenu et les travaux y afférant sont

exposés dans le deuxième chapitre de ce mémoire. Nous avons en particulier montré que, contrai-

rement à une idée reçue, la RQN de l’azote-14 pouvait se pratiquer à basse puissance d’émission,

ce qui a le mérite de réduire considérablement les phénomènes de ringing. Ayant opté pour cette

option « basse puissance », il devenait possible de concevoir un circuit original de commutation

du facteur de qualité (« Q-switch ») fondé sur la technologie CMOS qui permet une réduction

supplémentaire du temps mort auquel il a été fait allusion plus haut. Dans le cas général, trois

transitions sont observables par RQN de l’azote-14. Le tenseur de gradient de champ électrique

étant défini par deux paramètres (dénommés généralement « constante de couplage quadrupolaire

» et « paramètre d’asymétrie »), la recherche d’au moins deux de ces transitions s’avère indis-

pensable pour identifier parfaitement la molécule azotée. Bien évidemment, si ce tenseur est de
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symétrie axiale (paramètre d’asymétrie égal à zéro), une seule transition est observée. C’est pour

ce cas simple que nous avons d’abord recherché ce que pouvaient être les effets d’un champ ma-

gnétique statique de faible amplitude (considéré comme une perturbation au premier ordre). Nous

avons observé des élargissements, voire des doublets Zeeman parfaitement définis, et déterminé

l’influence des divers paramètres expérimentaux. Nous avons également pu mettre en évidence

l’influence du champ terrestre. Dans le cas général, il s’agit d’une perturbation au deuxième ordre

donc nécessitant un champ plus important vis-à-vis duquel le champ terrestre est négligeable.

Des mesures ont été effectuées sur la transition la plus élevée en fréquence (donc la plus sensible).

L’interprétation des formes de raie observées indique qu’il est possible d’en déduire et la constante

de couplage quadrupolaire, et le paramètre d’asymétrie. On aboutit donc à un résultat particu-

lièrement intéressant qui a trait à la caractérisation complète du tenseur de gradient de champ

électrique à partir d’une seule transition.





Chapitre 1

Le signal RQN de l’azote-14
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1.1 Domaines d’applications de la RQN

Comme c’est le cas pour la RMN, le but de la spectroscopie RQN est de déterminer les transitions

des noyaux quadrupolaires et/ou les temps de relaxation afin d’obtenir des informations physico-

chimique sur le matériau étudié, comme par exemple : la structure cristalline, la liaison chimique,

les mouvements intramoléculaires, le changement du réseau cristallin en fonction de la pression,

la transition de phase en solide [1], etc. D’autre part, la RQN peut aussi être utilisée pour vérifier

la présence, ou non, d’une molécule contenant un noyau quadrupolaire. On dit alors qu’elle est

utilisée en mode de détection. En effet, chaque molécule possède une réponse fréquentielle unique,

qu’on peut comparer à une empreinte digitale, qui permettrait de l’identifier d’une manière fiable

et non ambigüe. Il se trouve que la plupart des explosifs, drogues et médicaments contiennent un

noyau quadrupolaire d’où l’intérêt de la RQN dans le domaine de la sécurité militaire et civile.

Sur la figure qui suit on peut voir quelques exemples de réponses RQN [2].

Figure 1.1 – Les fréquences RQN de certains explosifs et drogues
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1.1.1 Détection des mines antipersonnel

Longtemps après la fin d’une guerre, les mines antipersonnel continuent de mutiler et de tuer

des milliers de civils. Les techniques classiquement utilisées pour le déminage, notamment les

détecteurs de métaux, souffrent d’un pourcentage élevé de fausses alarmes. De plus, les mines

antipersonnel les plus récentes, dont l’enveloppe n’est pas métallique, rendent totalement inefficace

la détection. Contrairement aux autres techniques, la RQN a l’avantage de détecter directement

le produit explosif. L’intérêt suscité par cette technique et d’autant plus grandissant que plusieurs

projets ont été financés dans plusieurs pays [3–7], pour développer des prototypes utilisés pour la

détection des mines antipersonnel comme cela est montré dans la photo [8] de la figure ci-dessous :

Figure 1.2 – Photographie d’un détecteur de mines antipersonnel. Appareil portatif, à gauche. Appareil
monté sur un véhicule, à droite

1.1.2 Détection d’explosif dans les aéroports et à l’intérieur de véhicule

Même hors des champs de mines, le besoin de détecter les explosifs demeure primordial comme

c’est le cas dans les aéroports. Là encore les techniques classiquement utilisées (chiens renifleurs,

capteur chimique) qui reposent sur les molécules odorantes dégagées par les explosifs deviennent

inutiles lorsque l’explosif est hermétiquement scellé. Dans certains aéroports, la RQN a déjà été

intégrée à des scanners à rayon X. Comme c’est le cas par exemple du scanner QXR 1000 [9]

(figure 1.3).
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Figure 1.3 – Scanner à bagages QXR 1000

Au delà des aéroports, il existe un projet ambitieux qui permettra de détecter les explosifs à

l’intérieur des véhicules [10] en utilisant une bobine géante (figure 1.4).

Figure 1.4 – Scanner RQN de véhicule. Schéma de principe avec une bobine toroïdale, à gauche. Pho-
tographie du prototype utilisé pour les voitures, à droite

1.1.3 Détection des drogues

Une autre utilisation intéressante de la RQN est la détection de certaines drogues (métham-

phétamine, cocaïne, héroïne, etc.) [11–13]. Dans un monde où les trafiquants sont prêts à tout

pour faire passer leur marchandise, allant même à avaler des capsules contenant de la drogue, les

procédés de détection doivent eux aussi évoluer. En plus des appareils RQN pour la détection de

drogues à l’intérieur des bagages, l’équipe japonaise du professeur Itozaki propose un dispositif

pour scanner les individus comme le montre la photo de la figure 1.5.
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Figure 1.5 – Photographie du dispositif mis en place à Osaka (Japon) pour la détection de drogues

1.1.4 Authentification des médicaments

La contrefaçon de médicaments est devenue un véritable fléau pour de la santé publique à

l’échelle mondiale. Cela tient à des médicaments sous-dosés, sur-dosés, sans principe actif et sou-

vent toxiques qui mettent des vies en danger [14]. Contrairement aux techniques classiquement

utilisées pour l’authentification des médicaments notamment la chromatographie en phase liquide,

les spectroscopies de masse, Raman, infrarouge ou même la diffraction X de poudre, qui impliquent

souvent un pré-traitement de l’échantillon, les mesures en RQN peuvent être réalisées (éventuelle-

ment sur de grande quantités) sans avoir à ouvrir l’emballage [15]. Il en résulte un gain en temps

considérable. Un prototype portatif dédié à des mesures RQN de ce type a été construit par le

groupe RQN du King’s College à Londres [16] (figure 1.6).

Figure 1.6 – Photographie d’un appareil RQN portatif utilisé pour l’authentification des médicaments
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1.2 Principe physique de la RQN

Les développements auxquels nous avons procédés dans le cadre de cette thèse impliquent une

maîtrise du phénomène de RQN et, notamment, de la théorie qui lui est sous-jacente. C’est

l’objectif de ce paragraphe.

1.2.1 Les noyaux quadrupolaires

La RQN permet l’étude des noyaux qui possèdent un nombre de spin I supérieur à
1

2
. Ce qui

est le cas des trois-quarts des éléments du tableau périodique (figure 1.7).

Figure 1.7 – Tableau périodique des éléments

Le moment de spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque particule de même

manière que sa masse et sa charge électrique. Une des caractéristiques des noyaux dits «quadrupo-

laires» (I > 1/2) est qu’ils possèdent une distribution de charges (positives) non sphérique. Cette

distribution de charges non sphérique, illustrée par la figure 1.8 à droite, va donner naissance à

un moment quadrupolaire électrique Q d’où l’appellation communément utilisée.
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I = ½ I >½
noyau

charge positive

Figure 1.8 – Répartition des charges positives. À gauche : un noyau qui possède une distribution sphé-
rique de charge (ne conduisant pas à un signal RQN). À droite : un noyau quadrupolaire

1.2.2 L’interaction quadrupolaire

Le principe de la RQN repose sur l’interaction entre le moment quadrupolaire électrique Q (qui

résulte de la distribution non sphérique des charges positives) et le gradient de champ électrique

(créé par les charges qui entourent le noyau : celles des électrons et des autres noyaux). Cette

interaction va alors produire un éclatement des niveaux d’énergie, contrairement à la RMN, pour

laquelle on applique un champ magnétique statique qui, par effet Zeeman, crée des niveaux d’éner-

gie distincts. Ceux-ci peuvent éclater du fait d’autres interactions, dont l’interaction quadrupolaire

en phase solide (voir ci-dessous).

Le gradient du champ électrique est représenté par un tenseur cartésien qui peut être diagonalisé

dans un référentiel moléculaire (x,y,z). Celui-ci constitue le système d’axes principaux du tenseur

de gradient de champ électrique : 
Vxx 0 0

0 Vyy 0

0 0 Vzz

 (1.1)

avec Vxx =
−∂2V

∂x2
=
∂Ex
∂x

où V est le potentiel électrique qui satisfait à l’équation de Laplace :

∆V = Vxx + Vyy + Vzz = 0 (1.2)
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L’équation 1.2 indique, entre autres, que le tenseur de gradient de champ électrique est de trace

nulle. Rappelons que la trace d’une matrice, somme de ses éléments diagonaux, est un invariant.

En phase liquide, du fait des réorientations moléculaires rapides, toute quantité tensorielle est

mesurée en moyenne (sur toutes les orientations), cette moyenne pouvant s’exprimer par le tiers de

la trace du tenseur. Il s’ensuit, qu’en phase liquide, l’interaction quadrupolaire ne conduit à aucun

éclatement des niveaux d’énergie. Ainsi, la RQN ne peut se pratiquer que sur des échantillons

solides [17]. Une autre conséquence de l’équation de Laplace est que deux paramètres suffisent

pour caractériser le tenseur de gradient de champ électrique :


V ≡ Vzz

η =
Vxx − Vyy

Vzz

(1.3)

avec |Vzz| ≥ |Vyy| ≥ |Vxx|

où η est le paramètre d’asymétrie qui varie entre -1 et +1.

En fait, les paramètres η et V décrivent l’environnement électrique dans lequel se trouve le noyau

quadrupolaire. Cet environnement étant spécifique de chaque molécule puisque lié à la distribution

électronique, les fréquences des signaux de RQN permettent une identification non ambiguë des

molécules possédant un noyau quadrupolaire.

1.2.3 L’Hamiltonien quadrupolaire

Pour décrire un système quantique, on utilise l’opérateur Hamiltonien. Dans notre cas il s’agit

de l’Hamiltonien quadrupolaire dont l’expression est donnée ci-dessous [18] :

ĤQ =
eQ

6I(2I − 1)
[(3Î2

x − Î2)Vxx + (3Î2
y − Î2)Vyy + (3Î2

z − Î2)Vzz] (1.4)
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avec e la charge de l’électron, Q le moment quadrupolaire nucléaire, I le nombre de spin, Îx,Îy,Îz

sont les opérateurs associés au moment de spin, l’opérateur Î2 (Î2 = Î2
x + Î2

y + Î2
z ) a pour valeur

propre I(I + 1). En introduisant V et η dans l’expression de l’Hamiltonien quadripolaire, on

obtient :

ĤQ =
eQV

6I(2I − 1)
[3Î2

z − Î2 + η(Î2
x − Î2

y )] (1.5)

Ce qui nous donne l’expression suivante dans le cas du noyau d’azote-14 dont le spin est égal à 1 :

ĤQ =
ωQ
3

[(3Î2
z − Î2) + η(Î2

x − Î2
y )] (1.6)

avec ωQ =
eQV

2
, exprimé généralement en rad.s−1.

Les valeurs propres et les vecteurs propres de cet Hamiltonien vont permettre de déterminer les

fréquences des transitions ainsi que leur intensité (nulle si la transition est interdite), comme cela

est exposé dans les paragraphes suivants.

1.3 Les résonances quadrupolaires nucléaires dans le cas

d’un noyau de spin 1

Afin de calculer les valeurs des niveaux d’énergie, qui correspondent aux valeurs propres de

l’Hamiltonien quadrupolaire, nous devons commencer par établir la matrice qui lui est associée.

La matrice HQ sera construite sur la base des vecteurs propres |+ 1〉, |0〉, | − 1〉 de l’opérateur Iz.

On utilisera les relations fondamentales qui sont rappelées ci-dessous :

Îz|m〉 = m|m〉 (1.7)
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avec −I ≤ m ≤ +I, par pas de 1

Î±|m〉 =
√
I(I + 1)−m(m± 1)|m± 1〉 (1.8)

ou 0 si |m± 1〉 n’existe pas.

Î± = Îx±iÎy, sont les opérateurs de montée et de descente, permettant de construire facilement les

matrices associées aux deux opérateurs Îx, Îy. Elles sont données ci-dessous, ainsi que la matrice

associée à Îz qui, elle, est triviale :

Îx =
1√
2


0 1 0

1 0 1

0 1 0

 Îy =
1

i
√

2


0 1 0

−1 0 1

0 −1 0

 Îz =


1 0 0

0 0 0

0 0 −1

 (1.9)

La matrice associée à l’Hamiltonien définit par l’équation 1.6 s’écrit de la façon suivante :

ĤQ =
ωQ
3


1 0 η

0 −2 0

η 0 1

 (1.10)

On peut alors résoudre l’équation aux valeurs propres et vecteurs propres :

ĤQΨ = EΨ (1.11)

De façon à aller du plus simple au plus compliqué, on distinguera alors les deux cas η = 0 et

η 6= 0, qui vont être traités ci-dessous.
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1.3.1 Valeurs et vecteurs propres de l’Hamiltonien quadripolaire

lorsque η = 0 (tenseur de gradient de champ électrique de sy-

métrie axiale)

Avec η = 0, l’Hamiltonien va s’écrire sous la forme :

ĤQ =
ωQ
3


1 0 0

0 −2 0

0 0 1

 (1.12)

Dans ce cas, la matrice associée à l’Hamiltonien est déjà diagonale, les valeurs propres corres-

pondent aux éléments diagonaux et les vecteurs propres sont les vecteurs de la base | + 1〉, |0〉,

| − 1〉. Les valeurs de l’énergie associées sont donc données par :

E+1 =
ωQ
3

associée au vecteur propre |+ 1〉 (1.13a)

E0 =
−2ωQ

3
associée au vecteur propre |0〉 (1.13b)

E−1 =
ωQ
3

associée au vecteur propre | − 1〉 (1.13c)

On constate que les deux valeurs de l’énergie E+1 et E−1 sont identiques bien que correspondant

à deux vecteurs propres distincts. On dit que l’énergie est dégénérée d’ordre 2.

1.3.2 Valeurs et vecteurs propres de l’Hamiltonien quadripolaire

lorsque η 6= 0 (cas général : tenseur de gradient de champ élec-

trique sans aucune symétrie)

Il faut rechercher les valeurs propres et vecteurs propres de la matrice de l’équation 1.10. Bien

qu’il s’agisse d’une matrice (3,3), on obtient sans difficulté une solution analytique et l’Hamiltonien
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est évidemment diagonal s’il est exprimé dans la base des vecteurs propres

ĤQ =
wQ
3


(1 + η) 0 0

0 −2 0

0 0 (1− η)

 (1.14)

Dans le cas général, il y a bien trois niveaux d’énergie distincts :

E+1 =
ωQ
3

(1 + η) associée au vecteur propre Ψ+1 =
1√
2

(|+ 1〉+ | − 1〉) (1.15a)

E0 = −2ωQ
3

associée au vecteur propre Ψ0 = |0〉 (1.15b)

E−1 =
ωQ
3

(1− η) associée au vecteur propre Ψ−1 =
1√
2

(|+ 1〉 − | − 1〉) (1.15c)

On constate, cette fois, qu’il n’y a plus dégenerscence mais que les vecteurs propres, mis à part Ψ0,

ne sont plus ceux de l’opérateur Îz, ce qui aura d’importantes conséquences quant aux probabilités

de transition.

1.3.3 Transitions permises

Un champ magnétique alternatif (appelé champ radio-fréquence) peut induire une transition

entre deux niveaux d’énergie si les deux conditions ci-dessous sont satisfaites [17] :

– 〈Ψ|Û |Ψ′〉 6= 0, avec Ψ et Ψ′ les deux vecteurs propres associés aux deux niveaux d’énergie

considérés et Û l’opérateur associé à l’énergie d’interaction entre le spin et le champ radio-

fréquence (perturbation).

– La fréquence du champ radio-fréquence ν vérifie la relation de Bohr ∆E = hν
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Dans ce cas de figure, c’est le champ magnétique radio-fréquence qui va induire une transition en

interagissant avec le moment magnétique, ce qui conduit à l’opérateur Û

Û = −~̂µ. ~B1 cosωt (1.16)

où ~̂µ est le moment magnétique associé au moment de spin (~̂µ = γ~~I), γ le rapport gyromagnétique

du noyau étudié et ~ la constante de Planck divisée par 2π et ~B1 cosωt le champ radio-fréquence

(ω est sa pulsation). Les composantes de ~B1 sont notées ( B1x,B1y,B1z). L’opérateur Û s’écrira

alors :

Û = −γ~ cosωt(B1xÎx +B1y Îy +B1z Îz) (1.17)

Comme il a été montré précédemment dans le cas où η 6= 0, il existe trois niveaux d’énergies dis-

tincts, donc trois transitions possibles qui peuvent être calculées en utilisant les produits scalaires

suivant :

la transition E0 −→ E+1 associée au produit scalaire 〈Ψ0|Û |Ψ+1〉 (1.18a)

la transition E0 −→ E−1 associée au produit scalaire 〈Ψ0|Û |Ψ−1〉 (1.18b)

la transition E+1 −→ E−1 associée au produit scalaire 〈Ψ+1|Û |Ψ−1〉 (1.18c)

Nous allons traiter l’exemple de la transition E0 → E+1, dont la probabilité est donnée par le

produit scalaire suivant :

〈Ψ0|Û |Ψ+1〉 ∝ 〈Ψ0|B1xÎx +B1y Îy +B1z Îz|Ψ+1〉 (1.19)

Ce qui revient à calculer trois termes en utilisant les vecteurs propres de l’équation 1.15 et les

opérateurs de montée et de descente équation (1.8) :
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〈Ψ0|Îx|Ψ+1〉 = 〈0|Îx|+ 1〉+ 〈0|Îx| − 1〉 =
1

2
〈0|Î+ + Î−|+ 1〉+

1

2
〈0|Î+ + Î−| − 1〉 =

√
2 (1.20a)

〈Ψ0|Îy|Ψ+1〉 = 〈0|Îy|+ 1〉+ 〈0|Îy| − 1〉 =
1

2i
〈0|Î+ − Î−|+ 1〉+

1

2i
〈0|Î+ − Î−| − 1〉 = 0 (1.20b)

〈Ψ0|Îz|Ψ+1〉 = 〈0|Îz|+ 1〉+ 〈0|Îz| − 1〉 = 0 (1.20c)

C’est donc le terme comportant l’opérateur Îx qui va induire la transition E0 → E+1. La fréquence

est donc notée ωx (ou ω+, selon les notations couramment utilisées). De la même façon la transition

E0 → E−1 sera notée ωy (ou ω−) et la transition E−1 → E+1 sera noté ωz (ou ω0).

ωx = ωQ(1 +
η

3
) (1.21a)

ωy = ωQ(1− η

3
) (1.21b)

ωz =
2ωQη

3
(1.21c)

Dans le cas η = 0, on aura une seul transition E0 → E±1 à la fréquence :

ωx,y = ωQ (1.22)

1.3.4 Diagrammes d’énergie

Les résultats des paragraphes précédents peuvent être résumés et schématisés au moyen des

diagrammes d’énergie correspondants aux deux cas η = 0 (figure 1.9) et η 6= 0 (figure 1.10).
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Figure 1.9 – Diagramme d’énergie d’un spin 1 lorsque le paramètre d’asymétrie est nul

Pour un composé dont le tenseur de gradient de champ électrique est de symétrie axiale η = 0,

comme c’est le cas du Hexaméthylènetétramine (CH2)6N4 noté (HMT), une seule transition est

observée (à 3.301 MHz pour le HMT).

Figure 1.10 – Diagramme d’énergie d’un spin 1 lorsque le paramètre d’asymétrie est non nul

Dans le cas du nitrite de sodium (NaNO2) pour lequel η = 0, 37, ces fréquences sont respective-

ment : 4,64 MHz 3,6 MHz et 1,04 MHz.

1.4 RQN par impulsions radio-fréquences

À l’instar de la RMN, la détection d’un signal RQN fait appel aux techniques impulsionnelles

et à la transformée de Fourier. Pour cela, on applique pendant une durée déterminée et à une
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fréquence proche de celle de la transition étudiée un champ radio-fréquence (rf) grâce à une

bobine rf comme représenté par la figure 1.11. Dans la plupart des cas cette même bobine est

utilisée en émission et en réception. Une fois l’acquisition terminée, la réponse à cette excitation

se présente sous la forme d’une sinusoïde amortie appelée FID (Free Induction Decay). Ensuite,

grâce à une transformée de Fourier, on obtient le spectre RQN, comme il est illustré dans la

figure 1.11 (à droite).

FFT
Domaine temporel Domaine fréquenciel

t(s) f(Hz)
0 0+f_max -f_max

f.e.m.
Détection

Echantillon

Bobine rf

FID Spectre

Figure 1.11 – RQN par impulsions rf. La bobine rf utilisée pour l’émission et la réception, à gauche.
Réponse à une impulsion rf avec le FID dans le domaine des temps et le spectre après transformée de
Fourier, à droite.

En effet, le signal détecté aux bornes de la bobine n’est autre que la force électromotrice (ε) qui

résulte de la variation temporelle du flux magnétique Φ d’après la loi de Lenz-Faraday :

ε = −dΦ(t)

dt
(1.23)

En RMN, la réponse à une excitation rf se calcule aisément (tout du moins pour un seul spin et une

seule impulsion) grâce au concept du repère mobile (« rotating frame »). Celui-ci est animé d’un

mouvement de rotation, à une vitesse angulaire qui correspond à la fréquence de l’émission radio-
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fréquence, par rapport à la direction du champ magnétique statique B0. Ce champ n’existant pas

en RQN, il en va de même pour le repère tournant. Le calcul de la réponse RQN à une impulsion

radio-fréquence est loin d’être trivial et implique des développements de mécanique quantique

ainsi que la mise en œuvre d’un outil adapté, qui est la matrice-densité (ou l’opérateur-densité).

Une difficulté supplémentaire provient de l’échantillon qui, généralement, se présente sous forme

d’une poudre dont les micro-cristallites sont orientés de manière aléatoire par rapport à la seule

direction physiquement définie qui est celle de la bobine rf. Il faudra donc effectuer ce que l’on

appelle « une moyenne de poudre » qui consistera à prendre en compte l’orientation spatiale du

champ rf par rapport à chaque micro-cristallite. À nouveau, nous verrons que ce calcul est loin

d’être trivial.

Compte tenu des aspects de la RQN de l’azote-14 abordés dans cette thèse, il est apparu nécessaire

de s’appuyer sur une théorie solide et adaptable aux diverses situations expérimentales que nous

avons rencontrées. C’est cette théorie qui est exposée dans les paragraphes suivants.

1.4.1 Hamiltonien dépendant du temps : inclusion de l’interaction avec

le champ radio-fréquence

L’Hamiltonien complet du système doit prendre en compte la perturbation due au champ rf en

plus de l’Hamiltonien quadrupolaire statique de l’équation 1.6. On a alors affaire à un système

dépendant du temps dont la fonction d’onde obéit à l’équation la plus générale de la mécanique

quantique (appelée parfois équation de Schrödinger de deuxième espèce) :

Ĥ(t)Ψ(t) = −}
i

∂Ψ

∂t
(1.24)
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où Ĥ(t) est l’Hamiltonien dépendant du temps donné par :

Ĥ(t) = ĤQ + Û(t) (1.25)

ĤQ est l’Hamiltonien quadrupolaire classique (indépendant du temps, donné par l’expression 1.6)

alors que l’opérateur Û(t), donné par l’expression 1.17 et étant associé à l’application du champ

radio-fréquence, dépend évidemment du temps.

La fonction d’onde Ψ(t), solution de l’équation 1.24, peut toujours être exprimée dans la base des

vecteurs propres {φk} de l’Hamiltonien statique ĤQ :

Ψ(t) =
n∑
k=1

ck(t)φk (1.26)

n représente la dimension de l’espace de Hilbert (espace des fonctions d’onde) et est évidemment

égal à 3 dans le cas d’un spin 1.

1.4.2 La matrice densité

La fonction d’onde ne prend en compte qu’un seul système. De façon à traiter l’ensemble des

systèmes constituant l’échantillon, on peut avoir recours à un outil appelé la matrice-densité. Elle

est généralement notée σ définie par son élément kl [19] :

σkl = ckc∗l (1.27)

La barre indique une moyenne d’ensemble et l’étoile le conjugué complexe. ck et c∗l sont les

coefficients du développement 1.26. On notera que l’élément diagonal σkk, qui est égal à |ck|
2
,

représente la population du kime niveau d’énergie. À l’équilibre, il n’existe aucune relation de

phase entre les fonctions d’onde relatives aux différents systèmes. Par conséquent et du fait de
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la moyenne dans l’équation 1.27, les éléments hors-diagonaux de la matice-densité sont nuls.

Un élément hors-diagonal non nul traduit donc l’apparition d’une cohérence de phase (appelée

simplement cohérence) qui peut résulter de l’application d’un champ rf. Ainsi, la matrice densité va

décrire l’évolution des populations et va mettre en évidence l’existence de cohérences, ces dernières

conduisant aux signaux susceptibles d’être détectés. Un autre intérêt de cette méthodologie réside

dans la capacité de calculer la valeur à un instant donné de toute quantité G

〈G〉 = Tr(σ̂Ĝ) (1.28)

Ĝ est l’opérateur associé à cette quantité et σ̂ est l’opérateur-densité associé à la matrice-densité.

Le symbole Tr correspond à la trace de la matrice correspondante (somme des éléments diagonaux,

qui est un invariant).

L’évolution de l’opérateur densité est gouvernée par l’équation de Liouville-von Neumann

dσ̂

dt
= i[σ̂, Ĥ(t)] (1.29)

Le symbole [ , ] représente le commutateur des deux opérateurs : σ̂Ĥ − Ĥσ̂

1.4.3 Evolution de l’opérateur-densité sous l’effet d’une impulsion de

champ radio-fréquence

Afin de sortir de l’abstraction du paragraphe précédent et de résoudre l’équation 1.29 dans

le cas d’un spin 1 perturbé par une impulsion radio-fréquence. on peut dans un premier temps

développer l’opérateur densité sur une base orthonormée de neuf opérateurs Âk ( neuf étant le

nombre d’éléments indépendants de la matrice densité) tel que 〈Âk|Âl〉 = Tr(Â†kÂl) (A† : adjoint

de A). Le choix de ces opérateurs n’est pas unique. On peut par exemple opter pour ceux qui
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sont vecteurs propres du super opérateur Liouvillien, ce qui facilitera les calculs ultérieurs. Ce

super-opérateur Liouvillien, noté ˆ̂
L s’applique à un opérateur Â et non à une fonction d’onde. Il

est défini par :

ˆ̂
LÂ = [Â, Ĥ] (1.30)

On doit chercher les opérateurs Âk tels que :

ˆ̂
LQÂk = ωkÂk (1.31)

avec ˆ̂
LQ le Liouvillien associé à l’Hamiltonien quadrupolaire ĤQ.

On partira de la base des opérateurs produits (i.e. Îx, Îy, Îz, Îx, Îy, etc.) et on calcule leurs com-

mutateurs avec ĤQ. On déterminera ensuite leurs combinaisons linéaires qui satisferont l’équation

1.31. Après normation, on obtient l’expression des neuf opérateurs recherchés :

Â1 =
1

2
(Îx − iÎy Îz − iÎz Îy) ˆ̂

LQÂ1 = ωxÂ1 (1.32a)

Â2 =
1

2
(iÎy + ÎxÎz + iÎz Îx)

ˆ̂
LQÂ2 = −ωyÂ2 (1.32b)

Â3 = (Îz + iÎxÎy)
ˆ̂
LQÂ3 = ωzÂ3 (1.32c)

Â4 =
1√
6

(3Î2
z − 2)

ˆ̂
LQÂ4 = 0 (1.32d)

Â5 =
1√
2

(Î2
x − Î2

y )
ˆ̂
LQÂ5 = 0 (1.32e)

Â6 =
1√
3

(Ê)
ˆ̂
LQÂ6 = 0 (1.32f)

Â7 =
1

2
(Îx + iÎy Îz + iÎz Îy)

ˆ̂
LQÂ7 = −ωxÂ7 (1.32g)

Â8 =
1

2
(iÎy − ÎxÎz − Îz Îx) ˆ̂

LQÂ8 = ωyÂ8 (1.32h)

Â9 = (Îz − iÎxÎy) ˆ̂
LQÂ9 = −ωzÂ9 (1.32i)
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Ê est l’opérateur identité. ωx, ωy et ωz étant les trois fréquences de transition rencontrées

précédemment.

Anticipant le facteur eiωkt, on peut développer l’opérateur-densité sur la base donnée par les

équations 1.32

σ̂(t) =
9∑

k=1

ak(t)Âke
iωkt (1.33)

L’étape suivante est de résoudre l’équation 1.30, ce qui implique de choisir un Hamiltonien adapté

à la transition que l’on veut étudier et de développer cet Hamiltonien sur la base donnée par

les équations 1.32. Nous prendrons comme exemple la transition ωx ≡ ω+ qui fait intervenir

l’opérateur Îx. La partie active de l’Hamiltonien dépendant du temps peut donc s’écrire

Ĥrf = Ωeff
1 cosωtÎx (1.34)

avec ω proche de ωx et

Ωeff
1 = γB1 sin θ cosϕ (1.35)

où θ et ϕ sont les angles polaires définissant l’orientation du champ radio-fréquence dans le système

d’axes principaux du tenseur de gradient de champ électrique pour le micro-cristallite considéré

(figure 1.12).

Figure 1.12 – Orientation du champ radio-fréquence dans le système d’axes principaux du tenseur de
gradient de champ électrique
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Compte tenu de l’équation 1.30, des relations 1.32 et de l’orthonormation de la base des Âk, on

aboutit aux 9 équations différentielles relatives à la transition ωx :

da1

dt
=
iΩeff

1

2
√

2
(
√

3a4 + a5) (1.36a)

da2

dt
≈ 0 (1.36b)

da3

dt
≈ 0 (1.36c)

da4

dt
=
iΩeff

1

2
√

2

√
3(a1 − a7) (1.36d)

da5

dt
=
iΩeff

1

2
√

2
(a1 − a7) (1.36e)

da6

dt
≈ 0 (1.36f)

da7

dt
= −iΩ

eff
1

2
√

2
(
√

3a4 + a5) (1.36g)

da8

dt
≈ 0 (1.36h)

da9

dt
≈ 0 (1.36i)

Après simplification ces neuf équations peuvent être ramenées à quatre équations qui dépendent

de a1, a4, a5, a7 selon

b1 =
√

2(a1 − a7) (1.37a)

b2 =
√

3a4 + a5 (1.37b)

b3 = a1 + a7 (1.37c)

b4 = a4 −
√

3a5 (1.37d)

Ce qui conduit à

db1

dt
= iΩeff

1 b2 (1.38a)
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db2

dt
= iΩeff

1 b1 (1.38b)

db3

dt
≈ 0 (1.38c)

db4

dt
= 0 (1.38d)

Par conséquent, seulement deux équations différentielles sont suffisantes pour traiter ce problème

et expliciter l’opérateur-densité :

σ̂ = b1B̂1 + b2B̂2 (1.39)

avec

B̂1 =
1

i
√

2
(Â1 − Â7) =

−1√
2

(Îy Îz + Îz Îy) (1.40a)

B̂2 =
1

2
(
√

3Â4 + Â5) =
1√
2

(Î2
z − Î2

y ) (1.40b)

Il s’avérera commode d’exprimer l’équation 1.40 sous forme matricielle. À partir de ces relations,

il est facile de construire les matrices associées à B̂1 et B̂2 sur la base des vecteurs propres de Îz

B1 =
1

2


0 i 0

−i 0 −i

0 i 0

 , B2 =
1

2
√

2


1 0 1

0 −2 0

1 0 1

 (1.41)

Sur la base des vecteurs propres de l’Hamiltonien quadrupolaire, elles deviennent :

B1 =
1√
2


0 i 0

−i 0 0

0 0 0

 , B2 =
1√
2


1 0 0

0 −1 0

1 0 0

 (1.42)
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Parce que nous nous intéressons à la transition ωx(|0〉 −→ (1/
√

2)(|+ 1〉+ | − 1〉)), la partie utile

de la matrice densité est la matrice (2,2) en haut à gauche, ce qui correspond d’ailleurs à la partie

non nulle des matrices B1 et B2 et ce qui va simplifier les calculs à venir

B1 =
1√
2

 0 i

−i 0

 , B2 =
1√
2

1 0

0 −1

 , σ =

σ11 σ12

σ21 σ22

 (1.43)

σ11 et σ22 représentent les populations des niveaux d’énergie respectivement associées à (1/
√

2)(|+

1〉 + | − 1〉)) et |0〉. Les éléments hors-diagonaux quant à eux représentent les cohérences et

correspondent au signal détecté. À noter que les matrices B1 et B2 sont similaires aux matrices

associées aux opérateurs −Îy et Îz d’un spin
1

2
. Elles n’en différent que par le facteur

1√
2
à la

place du facteur
1

2
.

On peut alors revenir à la matrice-densité en s’appuyant sur l’équation 1.39.

σ =
1√
2

 b2 ib1

−ib1 b2

 (1.44)

L’élément hors-diagonal ib1 de la matrice-densité indique l’existence d’une cohérence, autrement

dit d’un signal RQN susceptible d’être détecté. Il est démontré ci-dessous que ce signal est repré-

senté par la quantité 〈Ix〉 qui, en vertu de 1.32a et de 1.32g, peut être calculée par

〈Ix〉 = Tr(σ̂Îx) = Tr[(ΣkakeiωktÂk)(Â1 + Â7)] (1.45)

Ce qui conduit à

〈Ix〉 = (a1 + a7) cosωxt− i(a1 + a7) sinωxt = b3 cosωxt−
i√
2
b1 sinωxt (1.46)
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Comme b3 n’intervient pas dans la transition ωx (voir 1.38c et 1.44), 1.46 se réduit à

〈Ix〉 = b1 sinωxt (1.47)

On peut démontrer par la même méthode que les deux éléments b1 et b2 n’interviennent ni dans

l’expression de 〈Iy〉 ni dans celle de 〈Iz〉 [20]. Ces résultats montrent que le signal RQN à la

fréquence ωx est polarisé selon l’axe x (du système d’axes principaux du tenseur de gradient de

champ électrique). Le même résultat peut être généralisé pour les signaux ωy et ωz qui seront

respectivement polarisés selon y et z.

Afin de connaitre les facteurs b1 et b2, ils nous restent à résoudre les deux équations différentielles

1.38a et 1.38b, ce qui donne :

b+
1

b+
2

 =

 cos βeff sin βeff

− sin βeff cos βeff


b−1
b−2

 (1.48)

(b−1 , b
−
2 ) et (b+

1 , b
+
2 ) correspondent respectivement aux valeurs de (b1, b2) avant et après l’impulsion

de champ radio-fréquence. βeff est l’équivalent de l’angle de basculement en RMN.

βeff = Ωeff
1 τ (1.49)

avec τ la durée de l’impulsion radio-fréquence. En utilisant les équations 1.44 et 1.48, on peut

calculer σ+ en fonction de b−1 et b−2 après une impulsion de champ radio-fréquence :

σ+ =
1√
2

 sin βeffb
−
1 + cos βeffb

−
2 i(cos βeffb

−
1 + sin βeffb

−
2 )

−i(cos βeffb
−
1 + sin βeffb

−
2 ) sin βeffb

−
1 − cos βeffb

−
2

 (1.50)

Il se trouve qu’on peut obtenir le même résultat en faisant appel à des matrices de rotation
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couramment utilisées en RMN [21].

σ̂+ = R̂†
0̊

(
βeff

2
)σ̂−R̂0̊ (

βeff
2

) (1.51)

R0̊ (
βeff

2
) =

 cos
βeff

2
i sin

βeff
2

i sin
βeff

2
cos

βeff
2

 (1.52)

où σ− est la matrice-densité avant l’impulsion. R0̊ représente une matrice de rotation associée à

une phase d’émission de 0̊ et R†
0̊

sa transposée conjuguée complexe.

Les mêmes étapes de ce calcul peuvent être appliquées dans le cas d’une impulsion de phase 90̊

avec

σ̂+ = R̂†
90̊

(
βeff

2
)σ̂−R̂90̊ (

βeff
2

) (1.53)

R90̊ (
βeff

2
) =

cos
βeff

2
− sin

βeff
2

sin
βeff

2
cos

βeff
2

 (1.54)

Ces matrices de rotation sont les mêmes que celles utilisées en RMN dans le cas d’un spin
1

2
et qui

décrivent l’effet d’une impulsion de champ radio-fréquence ( de phase 0̊ ou 90̊ ) qui fait basculer

l’aimantation d’un angle
β

2
. Or, les équations 1.48 et 1.50, spécifiques de la RQN, font bel et bien

apparaître un angle β. Cela signifie que le champ radio-fréquence est deux fois plus efficace en

RQN qu’en RMN. Physiquement, on peut le concevoir en se souvenant qu’en RMN la définition

du repère tournant (et donc de la notion d’angle de basculement) implique que l’on ait divisé par

deux l’amplitude du champ radio-fréquence.
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1.4.4 Calcul du signal détecté dans le cas d’une bobine seule d’émis-

sion/réception

Comme en RMN, la possibilité d’utiliser une même bobine pour l’émission et la réception rend

la technique RQN attractive. Néanmoins la faible sensibilité de la RQN demeure pénalisante,

celle-ci s’explique, entre autres, par le fait qu’il n’y ait pas, comme en RMN, une direction privi-

légiée correspondant à la polarisation de l’ensemble des spins par le champ magnétique statique.

L’échantillon étant sous forme de poudre, l’effet d’un champ radio-fréquence, aussi bien que la

réponse des spins, varie d’un micro-cristallite à un autre et le signal observé n’est autre qu’une

superposition des spectres des différentes micro-cristallites ; comme indiqué plus haut, on parle

alors de moyenne de poudre. Ce n’est pas le cas de la RMN, pour laquelle, du fait de la polarisation

des spins, tous les micro-cristallites sont équivalents vis-à-vis de la bobine d’émission-réception.

À noter que l’on parle également de moyenne de poudre en RMN, mais simplement pour rendre

compte des formes de raie. Au demeurant, il ne s’agit pas du même type de calcul.

Les calculs effectués jusqu’ici, ont été réalisés pour une seule bobine d’émission/réception dans

le cas d’un micro-cristallite (dont l’orientation est définie par les angles polaires 0 6 θ 6 π et

0 6 ϕ 6 2π figure 1.12).

Toutes les études figurant dans cette thèse font appel à l’intensité du signal RQN voire à sa forme

de raie. Il importe donc de disposer d’une expression théorique qui prenne en compte les carac-

téristiques de l’impulsion de champ radio-fréquence, celles de la réception et enfin la moyenne à

effectuer sur l’ensemble des micro-cristallites. Pour ce faire, nous allons tout d’abord traiter l’effet

d’une impulsion de champ radio-fréquence sur un état d’équilibre dans le cas de la transition ωx

lorsque η 6= 0.

D’après les résultats précédents, et sur la base des vecteurs propres de l’Hamiltonien statique ĤQ,
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la matrice densité à l’état d’équilibre peut s’écrire de la manière suivante :

σeq =

p0 −
∆

2
0

0 p0 +
∆

2

 = (p0 −
∆

2
)E +

0 0

0 ∆

 (1.55)

σeq = (p0 −
∆

2
)E + σ0 (1.56)

avec p0 la population du niveau le plus bas et ∆ la différence de populations entre les deux niveaux

d’énergie. Sachant que la matrice identité est invariante quelque soit la rotation, seule l’évolution

de σ0 sera prise en compte.

On appliquera tout d’abord l’équation 1.51.

σ̂+ =

 cos
βeff

2
i sin

βeff
2

−i sin
βeff

2
cos

βeff
2


0 0

0 ∆


 cos

βeff
2

i sin
βeff

2

−i sin
βeff

2
cos

βeff
2



= ∆

 sin2 βeff
2

i sin
βeff

2
sin

βeff
2

cos
βeff

2

−i sin
βeff

2
sin

βeff
2

cos
βeff

2
cos2 βeff

2


(1.57)

En se référant à l’équation 1.47, on sait que l’amplitude du signal RQN correspondant à la

transition ωx est proportionnelle à b1, c’est-à-dire à l’élément (1,2) de la matrice-densité, soit

sin(γB1τ sin θ cosϕ). Il faut également prendre en compte la réceptivité de ce signal, en d’autres

termes sa projection selon l’axe de la bobine d’émission-réception. Comme l’onde électromagné-

tique correspondant à ce signal est polarisée selon x, il vient un facteur supplémentaire égal à

sin θ cosϕ. On doit également calculer une moyenne de poudre sachant que les orientations des

micro-cristallites sont équiprobables, ce qui implique une intégration sur les angles polaires θ et

ϕ et l’introduction du Jacobien sin θdθdϕ ainsi que le facteur
1

4π
égal à la probabilité de l’angle

solide correspondant. On introduira également la notation β, angle qui correspond à la moitié de
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l’angle de basculement utilisé en RMN puisque, dans ce cas, la moitié de l’amplitude de B1 est

active (voir plus haut) :

β = γB1τ (1.58)

Il vient alors

Sx(β) =
1

4π

∫ π

0

∫ 2π

0

sin(β sin θ cosϕ) sin θ2 cosϕdθdϕ (1.59)

On peut remarquer que la projection sur l’axe x figure dans le terme relatif à l’excitation aussi

bien que dans le terme relatif à la réception, ce qui permet de transposer sans peine l’équation

1.59 aux deux autres transitions :

Sy(β) =
1

4π

∫ π

0

∫ 2π

0

sin(β sin θ sinϕ) sin θ2 sinϕdθdϕ (1.60)

Sz(β) =
1

2π

∫ π

0

sin(β cos θ) cos θ sin θdθ (1.61)

Le choix des angles polaires θ et ϕ par rapport aux axes x, y, z est parfaitement arbitraire. On

aurait pu, par exemple, définir θ par rapport à x. Il s’ensuit que les variations de Sx, Sy et Sz avec

l’angle β doivent être parfaitement identiques en dépit de formes mathématiques apparemment

très différentes.

Les formules ci-dessus ne s’appliquent plus au cas où le paramètre d’asymétrie est nul puisque la

transition disparaît et que les transitions ωx et ωy se confondent (voir figures 1.9 et 1.10). Cela

signifie, entre autres, que les axes x et y deviennent parfaitement arbitraires (ou équivalents). On

pourra donc choisir (par exemple) une configuration telle que l’axe de la bobine rf (direction de

B1 ; voir figure 1.12) soit dans le plan (x,z). Conformément à ce qui a été dit plus haut, il suffira

alors de considérer les projections de x et y sur l’axe B1. Évidemment, la projection de y est nulle
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alors que celle de x vaut sin θ, d’où l’expression du signal

Sx,y(β) =
1

2

∫ π

0

sin(β sin θ) sin2 θdθ (1.62)

If faut finalement noter que cette dernière expression donne des résultats sensiblement différents de

ceux issus des relations 1.59 à 1.61. Ainsi le premier maximum des courbes de nutation (variation

de l’intensité du signal avec β), qui correspondrait à une impulsion dite «à 90̊ » en RMN (en

fait telle que γ(B1/2)τ = π/2 ), intervient pour β = 119, 5̊ dans le cas général (η 6= 0) et pour

β = 101, 5̊ lorsque η = 0 .

1.4.5 Eventualité de détection du signal RQN de l’azote-14 dans le cas

d’une bobine de réception orthogonale à la bobine d’émission

Un des problèmes de la RQN de l’azote-14 réside dans l’apparition de signaux transitoires immé-

diatement après l’impulsion d’excitation. Ces signaux, appelés encore « ringing », sont beaucoup

plus intenses que le signal RQN qui est ainsi masqué tant qu’ils n’ont pas disparu. On doit donc

inclure un temps mort entre la fin de l’impulsion rf et le début de l’acquisition du signal. Dans la

pratique, ce temps mort est de plusieurs centaines de micro-secondes, ce qui peut se traduire par

une perte importante de sensibilité. Un des objectifs de cette thèse étant la réduction de ce temps

mort, une première idée consistait à mettre œuvre une bobine de détection qui ne perçoive pas

les « ringing » de la bobine d’émission, donc qui lui soit orthogonale. Cette idée était d’autant

plus séduisante qu’un tel arrangement de bobines croisées est relativement fréquent en RMN. Il

se trouve que, malheureusement, cette idée ne résiste pas à une simple analyse comme cela est

exposé ci-dessous.
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φ

θ

Figure 1.13 – Systèmes d’axes utilisés. (X,Y,Z) est un repère fixe, Z étant l’axe de la bobine d’émission
et X, celui de la bobine de réception. x est une des directions du système moléculaire des axes principaux
du tenseur de gradient de champ électrique.

Revenons à l’une des transitions, par exemple la transition ωx. Nous avons vu (équation 1.59)

que seuls importaient les projections de l’axe x sur l’axe de la bobine d’émission et sur celui de la

bobine de réception. En se référant à la figure 1.13 et en tenant compte de la nouvelle définition

des angles polaires (équivalente à la précédente), nous pouvons réécrire l’équation 1.59 comme

suit

Sx(β) =
1

4π

∫ π

0

∫ 2π

0

sin(β cos θ) sin2 θ cosϕdθdϕ =
1

4π

∫ π

0

sin(β cos θ) sin2 θdθ

∫ 2π

0

cosϕdϕ = 0

(1.63)

Ce calcul peut être étendu aux autres transitions, y compris à la transition unique correspondant

à η = 0 .

1.5 Conclusion du chapitre I

Dans ce chapitre, nous avons examiné quelques principes physiques de la RQN de l’azote-14

par impulsions. Nous avons établi de façon cohérente l’expression du signal correspondant aux

transitions observables dans le cas général (tenseur de gradient de champ électrique sans symétrie)

et montré (ou redémontré) les différences qui peuvent exister avec le cas où le tenseur de gradient de

champ électrique est de symétrie axiale. Ces expressions, qui sont fondamentalement différentes de
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celles qui prévalent en RMN, constituent la base des travaux qui seront exposés dans les chapitres

suivants.

Nous avons également montré que les problèmes liés aux oscillations transitoires suivant une

impulsion d’excitation ne pouvaient pas être résolus par la technique des bobines croisées, telle

qu’elle est utilisée en RMN



Chapitre 2

Instrumentation RQN de l’azote-14
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Les principes physiques de la RQN ayant été présentés au premier chapitre, nous pouvons

maintenant introduire l’instrumentation permettant la mise en œuvre d’une grande variété d’ex-

périences de RQN. Nous commencerons dans ce deuxième chapitre par une vue d’ensemble de la

console RQN (construite au laboratoire) puis, au travers d’une analyse assez complète au niveau

magnétique et électrique, nous nous intéresserons plus en détail aux sondes (construites également

au laboratoire), qui constituent en fait la partie la plus critique du spectromètre RQN. Enfin, dans

la dernière partie de ce chapitre, nous expliquerons le choix des mesures à basse puissance et nous

proposerons un circuit de Q-switch à base de CMOS adapté à notre environnement matériel.

2.1 Console RQN
L’équipe de méthodologie RMN, qui possède un électroaimant utilisé en RMN à champ variable

et fonctionnant, entre autres, à basse fréquence (de quelques MHz à quelques dizaines de MHz),

s’était investie, il y a quelques années, dans la conception et le développement d’une console

universelle et capable, en particulier, d’opérer à basse fréquence (voir photographie de la figure

2.1). Cette dernière, qui est facilement évolutive et beaucoup moins couteuse qu’une console

commerciale, s’est avérée aussi utile en RQN [22–24].

Figure 2.1 – Photographie de la console RQN/RMN et de la sonde.1) ordinateur maître. 2)sonde. 3)
unité d’acquisition. 4) synthétiseur de fréquence et unité d’émission/réception. 5) unité basse fréquence.
6) amplificateur de puissance. 7) pulser.
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Son schéma de principe est donné à la figure 2.2. Sa structure est parfaitement compatible avec

le déroulement d’une expérience RQN que l’on peut résumer de la manière suivante :

- L’utilisateur doit d’abord indiquer les paramètres de l’expérience (nom de la séquence, para-

mètres d’émission et d’acquisition) directement dans logiciel NQR NANCY qui sert d’interface.

- L’ordinateur maître va alors ajuster la fréquence du synthétiseur et la fréquence de cou-

pure du filtre de l’unité basse fréquence, puis va charger le programme du Pulser (générateur

d’impulsions).

- Le Pulser va, suivant la séquence, piloter les différentes unités (synthétiseur de fréquence,

unité d’émission/réception, unité d’acquisition et l’amplificateur de puissance 300 W)

pour générer une impulsion rf de fréquence νr et de durée déterminée. L’impulsion rf est dirigée,

à travers le circuit d’aiguillage, vers la sonde qui se compose de la bobine qui génère le champ

radio-fréquence ainsi que son circuit d’accord et d’adaptation.

- L’échantillon qui est placé à l’intérieur de la bobine répond alors à cette excitation en produisant

un signal de fréquence ν0 qui est recueilli à la sortie du circuit de la bobine. Lors de cette phase

de réception le signal RQN est amplifié par l’amplificateur faible bruit et démodulé en quadrature

par rapport à la fréquence de la porteuse νr au niveau de l’unité d’émission/réception.

- Une fois le signal basse-fréquence obtenu, celui-ci est filtré et de nouveau amplifié au niveau de

l’unité basse fréquence. Enfin l’acquisition est déclenchée grâce à un « trigger » commandé

par le pulser. Le signal RQN est alors numérisé et affiché au niveau de l’interface NQR NANCY.
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Figure 2.2 – Schéma de principe du spectromètre RQN

2.1.1 Le synthétiseur de fréquence

Le synthétiseur de fréquence va permettre de générer les deux signaux sinusoïdaux en quadrature

(déphasés de 90̊ ). La fréquence νr est programmée par l’ordinateur maître. La phase, quant à

elle, est contrôlée par le pulser. Suivant le signal du pulser qui est sur 2 bits la phase peut prendre

quatre valeurs 0̊ , 90̊ , 180̊ et 270̊ .

Dans notre cas, la génération de signaux repose sur l’utilisation d’un synthétiseur numérique

direct (Direct Digital Synthesizer ou DDS) dont le schéma de principe est donné par la figure 2.3.

Un DDS est composé d’un accumulateur de phase (additionneur et registre), d’un convertisseur

phase/amplitude, d’un convertisseur numérique/analogique (CNA) et d’un filtre passe-bas. À

chaque front d’horloge, le mot de contrôle de la fréquence (MCF) est ajouté à la valeur déjà

stockée dans le registre de l’accumulateur. Le convertisseur phase/amplitude transforme la phase

fournie par l’accumulateur de phase en une amplitude et ceci en lui appliquant une fonction

qui est généralement un sin(x). Ensuite, la valeur numérique de l’amplitude est envoyée vers un

convertisseur numérique/analogique. Pour finir, le signal analogique est lissé grâce à un filtre
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passe-bas.

MCF

Clk

accumulateur de phase

registre

de phase

i i j k

phase P(n) amplitude A( n )

convertisseurconvertisseur
phase

amplitude
numérique
analogique

filtre 
passe-bas

sortie

Figure 2.3 – Schéma de principe de la synthèse directe de fréquence

Cette unité est composée d’une carte d’évaluation AD9954 (Analog Devices, Norwood, USA)

comprenant deux synthétiseurs DDS indépendants et déphasés de 90̊ . Quatre phases sont préa-

lablement programmées (0̊ , 90̊ , 180̊ et 270̊ ) et peuvent être contrôlées.

2.1.2 Le pulser

Dans le cadre de cette thèse, nous avons été amenés à programmer un nouveau générateur d’im-

pulsions (pulser), plus performant et plus fiable que celui qui existait jusqu’ici. Cette unité assure

le bon fonctionnement d’une expérience RMN/RQN. En effet, après avoir reçu les informations

nécessaires de l’ordinateur maître, elle va générer une séquence d’impulsions. Les cinq sorties uti-

lisées sont :

1) PLS : reliée à l’unité d’émission/réception, cette ligne permet de commander l’interrupteur rf

qui sert à moduler le signal à l’émission (impulsion rf).

2) BLK «blanking» : reliée à l’amplificateur de puissance, elle permet d’activer l’amplificateur

de puissance dès qu’une impulsion radio-fréquence est présente. De cette manière, le signal

RQN/RMN reçu n’est pas pollué par le bruit de fond de l’amplificateur.

3) TRIGG : Il s’agit du signal de déclenchement de l’acquisition des données. Il est relié directe-

ment à la carte du module d’acquisition.

4) PH1 et 5) PH2 : Ces deux lignes sont reliées au synthétiseur de fréquence et permettent le

basculement automatique de la phase. On dispose alors à l’émission de quatre phases : 0̊ , 90̊ ,
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180̊ et 270̊ également notées x, y, -x, -y.

Pour cette unité, nous avons programmé en C un générateur d’impulsions multicanaux PulseBlas-

terUSB. Il est capable de générer des impulsions et des délais allant de 50 ns à 45 secondes (avec

une horloge interne de 100 MHz). Il présente 24 canaux de sortie qui sont contrôlés indépendam-

ment, avec un niveau de sortie TTL 3,3V.

2.1.3 L’unité d’émission/réception

Cette unité a été développée entièrement au laboratoire, essentiellement par Alain Retournard,

son schéma-bloc est représenté sur la figure 2.4. Lors de l’émission, l’interrupteur rf, qui est com-

mandé par le pulser (PLS), permet de moduler en tout ou rien le signal rf émis par le module

synthétiseur (sortie phase 0̊ du synthétiseur). À la réception, le signal RQN provenant du pré-

amplificateur subit une démodulation en quadrature à partir des composantes en phase et en

quadrature de la porteuse fournies par le synthétiseur.

Interrupteur 
rf

Atténuateur pas à pas

Impulsion rf

vers l’amplificateur de puissance

Mélangeur
L

I

R

Diviseur
de puissance

signal à la récéption 

préamplificateur

υr (0°)

sortie 0° du 
synthétiseur 

de 
fréquence

PLS

sortie du pulser

Interrupteur 
rf

Attenuateur 3dB

L

I

R
Mélangeur

signal BF/0°

vers l’unité 
basse fréquence

signal BF/90°

Interrupteur 
rf

Diviseur
de puissance

sortie 90° du 
synthétiseur 

de 
fréquence

vers l’unité 
basse fréquence

Emission

Réception

υr (90°)

Figure 2.4 – Schéma-bloc de l’unité radio-fréquence.
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2.1.4 L’unité basse fréquence

Également conçue au laboratoire de RMN (Alain Retournard), comme le montre la figure 2.5,

cette unité est constituée des trois éléments suivants :

-Un amplificateur à gain programmable qui permet de modifier l’amplitude du signal basse-

fréquence.

-Un filtre passe-bas programmable dont la fréquence de coupure est contrôlée par l’ordinateur

maître.

-Un convertisseur numérique/analogique (CNA) qui permet de compenser la composante continue

qui se traduit par un décalage vertical du FID présent dans le cas d’une démodulation directe.

Dans le cas d’une détection en quadrature chacune des deux lignes en quadrature possède ces

trois éléments.

signal BF

Ampli�cateur à 
gain programmable

CNA 
réglage d’o�set

Filtre passe-bas

sortie BF �ltrée

vers l’unité 
d’acquisition

Inteface 
avec 
l’ordinateur 
maître

Figure 2.5 – Schéma bloc d’un canal de l’unité basse-fréquence. Les paramètres (gain et fréquence de
coupure) sont contrôlés par l’ordinateur maître

2.1.5 Amplificateur de puissance, amplificateur faible bruit et circuit

d’aiguillage

La figure 2.6 présente la sonde et le circuit d’aiguillage utilisé. En mode d’émission, toute

la puissance provenant de l’amplificateur de puissance est envoyée à la sonde. À la fréquence de
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résonance, le filtre passe-bas (figure 2.6 cadre en bleu) se comporte comme une ligne quart d’onde.

En mode d’émission, les diodes montées tête-bêche (B) conduisent et la ligne court-circuitée en

sortie, présente une haute impédance en entrée, ce qui permet d’isoler l’amplificateur faible bruit.

En mode de réception, lorsque la tension au point P est faible, les diodes montées tête-bêche (A)

isolent l’amplificateur de puissance du circuit. Les diodes (B) quant à elles, ne conduisent pas

et le filtre se comporte alors comme un simple déphaseur (équivalent à une ligne quart d’onde

adaptée).

C M

Ampli�cateur 
de puissance

C T

Préampli�cateur

L

C 1 C 2

L'

signal reçu

Impulsion rf

P

A

B

Filtre passe-bas

Sonde

Figure 2.6 – Schéma bloc de la sonde et du circuit d’aiguillage. L est l’inductance de la bobine rf (à
l’intérieur de la sonde). Ct et Cm sont respectivement les capacités d’accord et d’adaptation.

L’amplificateur de puissance utilisé (TOMCO BT 00250) peut délivrer une puissance maximale

de 300 W dans la gamme de fréquence qui s’étend de 1 à 30 MHz. Le préamplificateur est constitué

de deux amplificateurs à faible bruit montés en série. Tous deux possèdent les références suivantes :

MACOM AM-110 ayant un gain de 30 dB dans la gamme de fréquence 0,5 à 100 MHz et un facteur

de bruit de 4,5 dB.
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2.1.6 Unité d’acquisition

Elle sert à acquérir les deux signaux (en quadrature) à la sortie de l’unité basse fréquence grâce

à deux convertisseurs analogique/numérique (CAN) 12 bits dont la fréquence d’échantillonnage

simultanée maximale est de 20 MSPS (20 Méga échantillons par seconde). Les données échan-

tillonnées sont stockées au fur et à mesure de la conversion dans une mémoire de type FIFO 32K

(First In First Out) puis envoyé à l’ordinateur maître. L’acquisition est déclenchée simultanément

sur les deux canaux par le signal TRIGG du pulser. Les paramètres d’acquisition (temps d’échan-

tillonnage et nombre de points) quant à eux, sont envoyés depuis l’ordinateur maître.

Cette unité est constituée d’une carte d’acquisition Adlink PCI 9812 (Adlink, USA) connectée à

une unité centrale sous Linux Fedora via un bus PCI.

2.1.7 L’ordinateur maître

Il est la clef de la console RQN/RMN car il permet de gérer une expérience grâce au logiciel

NQR Nancy. Ce dernier, qui a été développé au laboratoire [25], fonctionne sous le système

d’exploitation Linux (Ubuntu) et représente une interface graphique qui permet à l’utilisateur de

modifier :

-La fréquence du synthétiseur de fréquence.

-La valeur du gain programmable et la fréquence de coupure du filtre passe-bas (unité basse

fréquence).

-Les paramètres d’acquisition (nombre de point et temps d’échantillonnage).

-Créer et lancer une séquence d’impulsions qui est exécutée par le pulser.

-Afficher en temps réel les données d’acquisition (FID) et les traiter (multiplication exponentielle,

transformée de Fourier, correction de la ligne de base, phasage, etc.).
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2.2 Sonde RQN

Composée d’une bobine d’émission/réception et de condensateurs d’accord Ct (tuning) en fré-

quence et d’adaptation en impédance Cm (matching), la sonde RQN est au cœur de notre ins-

trumentation. En effet, c’est de la qualité de ce dispositif électronique (en termes d’uniformité de

champ, de facteur de qualité, etc.) dont vont dépendre, pour l’essentiel, les performances de la

chaîne d’instrumentation.

Comme le montre la figure 2.7 (à droite) la sonde initialement utilisée (qu’on va appeler sonde A),

a été conçue pour être placée dans l’entrefer de l’électroaimant figure 2.7 (à gauche). La bobine qui

est de type solénoïde (résonateur axial), est réalisée à partir d’un fil de cuivre étamé de diamètre

0,7 mm. Elle possède 64 spires de rayon égal à 8 mm et espacées de 0,9 mm. Les échantillons

(NaNO2 et HMT) sont conditionnés dans des tubes RMN standards, de 10 mm de diamètre et

de 8 cm de longueur. Les tubes sont scellés ce qui permet la conservation des échantillons et sont

remplis à hauteur de 3,5 cm.

Emplacement de la 
sonde

Echantillon

Bobine

condenstateurs 
fixes

condenstateurs 
variables

Électroaimant Sonde RMN/RQN

Figure 2.7 – À gauche l’électroaimant utilisé en RMN à champ variable (0-2,1 T). À droite : sonde
RQN/RMN.

Avant toute utilisation intensive de la sonde A et dans la perspective de modifications, la né-
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cessité de procéder à une caractérisation complète s’impose. Il s’agit d’abord d’estimer les per-

formances magnétiques de la bobine seule, donc sans boîtier ni échantillon. À noter que, les

échantillons utilisés sont amagnétiques et ne sont pas de type conducteur, aussi leur influence sur

le champ magnétique reste négligeable.

2.2.1 Détermination du champ magnétique par calcul de champ

L’étape la plus importante lors de la conception d’une sonde est de connaître la configuration

spatiale du champ magnétique en termes d’uniformité et d’amplitude de la bobine rf. En pratique,

il convient que l’échantillon remplisse un volume utile où le champ est suffisamment uniforme en

amplitude et en phase de façon à ce que l’excitation vue en tous points soit sensiblement la même.

Il en sera de même pour la réception en vertu du principe de réciprocité [26].

2.2.1.1 Méthode et outils

Pour ce problème purement électromagnétique, il est question de résoudre les équations de

Maxwell (équations 2.1) avec les conditions aux limites appropriées.

∇× ~B = µ0( ~J + ε0
∂ ~E

∂t
) (2.1a)

∇× ~E = −∂
~B

∂t
(2.1b)

∇. ~E = − ρ

ε0

(2.1c)

∇. ~B = 0 (2.1d)

avec ~E le champ électrique, ~B l’induction magnétique, ~J la densité de courant, ε0 la permittivité

diélectrique du vide qui vaut 8, 8510−12F/m, ρ la densité de charge électrique et µ0 la perméabilité

magnétique du vide qui vaut 4π10−7H/m . Pour rappel, les équations 2.1a et 2.1b sont appelées

respectivement loi de Maxwell-Ampère et loi de Maxwell-Faraday. Les équations 2.1c et 2.1d sont
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deux formes de la loi de Gauss (la forme électrique et la forme magnétique).

La solution des équations de Maxwell est facilitée par l’introduction du potentiel vecteur du champ

magnétique ~A et le potentiel scalaire électrique V , qui sont donnés par les équations suivantes :

~B = ∇× ~A (2.2a)

~E = −∇V − ∂ ~A

∂t
(2.2b)

En remplaçant ~B (équation 2.2a) et ~E (équation 2.2b) dans l’équation 2.1a et en définissant la

densité de courant par J = σE + Je (Je densité de courant de la source), on obtient l’équation

aux dérivées partielles suivante :

σ
∂ ~A

∂t
+∇× (µ−1

0 ∇× ~A)− σV × (∇× A) + σ∇V = Je (2.3)

L’une des principales méthodes numériques utilisées en électromagnétisme est la méthode des

éléments finis [27, 28] qui permet de trouver des solutions approchées d’équations aux dérivées

partielles, en procédant préalablement à une discrétisation de la géométrie étudiée en petits élé-

ments. Les étapes de résolution d’un modèle sont résumées comme suit :

- discrétisation du milieu continu en sous domaines grâce à un maillage.

- construction de l’approximation nodale par sous domaine.

- calcul des matrices élémentaires correspondant à la forme intégrale du problème.

- assemblage des matrices élémentaires.

- prise en compte des conditions aux limites.

- résolution du système d’équations.

Pour nos simulations nous allons utiliser le logicel Comsol Multiphysics 4.1 qui fait appel à cette

méthode [29] et dont l’équipe Mesures et Architectures Electroniques de l’IJL (Institut Jean La-
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mour) dispose.

2.2.1.2 Calcul du champ produit par la bobine avec ou sans blindage

Afin de mettre en évidence l’influence du boîtier, nous allons procéder à une comparaison entre

le champ magnétique généré par la bobine seule et celui en présence du boîtier. Lors de notre

simulation, le courant rf parcourant la bobine a pour amplitude 1 Ampère et une fréquence de

4,64 MHz. Cette fréquence utilisée pour la simulation, correspond à la plus haute fréquence de

transition dans le cas du nitrite de sodium (NaNO2). En choisissant un maillage fin on obtient le

résultat de la figure 2.8 dans le cas de la bobine seule.

Pour cette étude, nous avons choisi un modèle 2D. En choisissant la fonction Coil Group Domain

qui précise que la coupe en 2D est celle d’un solénoïde à enroulement hélicoïdal et non à spires

plates, il est possible de paramétrer le second membre de l’équation 2.3. En choisissant le maillage

(triangulaire) le plus fin (0,3 mm) on obtient les résultats ci-dessous :

Figure 2.8 – Courbes iso-valeurs du champ magnétique Bz de la bobine seule à la fréquence 4,64 MHz.

La zone centrale de largeur 8 mm suivant l’axe Oz correspond à une homogénéité du champ de
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1 %.

Pour simuler l’effet du boîtier, nous allons supposer que seules les deux plaques qui sont assez

proches de la bobine (0,4 cm) peuvent perturber le champ magnétique. Ainsi, en gardant les

mêmes paramètres de simulation que précédemment et en ajoutant les deux plaques (de longueur

infinie) connectées à la masse, on obtient le résultat de la figure 2.9. On remarque alors que la

zone d’homogénéité à 1% du champ magnétique au centre de la bobine augmente suivant l’axe

Oz (largeur égale à 19 mm) et se contracte légèrement dans la direction radiale. Néanmoins, la

valeur du champ diminue de moitié par rapport à celle obtenue avec la bobine seule.

Boîtier

Figure 2.9 – Courbes iso-valeurs du champ magnétique Bz de la bobine en présence du boîtier, à la
fréquence 4,64 MHz.

En effet, le champ magnétique perpendiculaire induit par la bobine sur la paroi du boîtier est

annulé, comme une bobine image qui génère un champ magnétique opposé, ce phénomène est

appelé "effet miroir". Il en résulte de cet effet une inductance effective et une inductance mutuelle
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entre la bobine et le boîtier.

On peut comparer ces résultats donnés grâce à Comsol à celui donné par l’équation analytique

classique suivante [30] :

Bz =
µ0NI

2l
[

z +
l

2√
a2 + (z +

l

2
)2

−
z − l

2√
a2 + (z − l

2
)2

] (2.4)

où a est le rayon de la bobine, l sa longueur, N le nombre de tours, I le courant qui la traverse,

Bz le champ magnétique suivant l’axe z.

En comparant les différents profils de Bz obtenus précédemment grâce à la figure 2.10, on peut

remarquer qu’en présence de l’écran la zone d’homogénéité est supérieure à celle de la bobine seule.

Par ailleurs, en terme d’efficacité de la bobine (cad. la valeur de Bz/I au centre de la bobine) la

présence d’un écran fait chuter cette dernière comme le montre le tableau 2.1 .

−0.02 −0.01 0 0.01 0.02
0..4

0..5

0..6

0..7

0...8

0..9

1.0

1..1

Bz statique calculé

Bz statique simulé

Bz rf simulé 
avec le boîtier

Bz rf simulé 
sans le boîtier

z(m)

Bz normé

Figure 2.10 – Profils normés de Bz suivant l’axe principal de la bobine Oz.

Régime Calcul Bz/I(T/A) au centre
statique Equation 2.4 1,33
statique Comsol (sans écran) 1,35

AC-4,64 MHz Comsol (sans écran) 1,34
AC-4,64 MHz Comsol (avec écran) 0,65

Tableau 2.1 – Valeurs théoriques de l’efficacité Bz(T )/I(A) au centre de la bobine
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2.2.1.3 Prédétermination des paramètres électriques de la sonde

En termes de circuit, une bobine réelle peut être modélisée électriquement par une inductance

pure L en série avec une résistance r. L’inductance emmagasine l’énergie magnétique mais une

partie de celle-ci est perdue à travers sa résistance. La qualité d’une bobine se traduit (en régime

transitoire) par sa capacité à garder son énergie aussi longtemps que possible. On définit le facteur

de qualité QL comme le rapport entre l’énergie emmagasinée et l’énergie perdue à travers sa

résistance par cycle. Il est donné par :QL =
Lω

r
. Par exemple, pour la sonde A, la valeur approchée

(en BF) de l’inductance de la bobine est donnée par la formule suivante [30] : L =
µN2πa2

l
avec a

le rayon de la bobine, l sa longueur, N le nombre de tours et µ la perméabilité magnétique. Quant

à sa résistance en continu, elle s’écrit : r0 =
ρlw
sw

avec lw est longueur du fil, ρ est la résistivité du

matériau et sw sa section ce qui nous donne 0,137 Ω. Néanmoins, cette valeur de résistance n’est

plus exacte en rf car la densité de courant n’est plus répartie sur toute la section, mais décroît

de façon exponentielle au fur et à mesure que l’on pénètre dans le conducteur, c’est l’effet de

peau [31]. En haute fréquence, on peut considérer que la conduction s’effectue dans une épaisseur

dite de "peau" δ donnée par δ =
1√
πσµf

avec f la fréquence, σ qui est ici la conductivité et µ la

perméabilité magnétique. Par conséquent, la résistance va augmenter suivant l’équation [31] :

rhf = r0
b

2δ
(2.5)

si (δ << b) avec b le rayon du fil de cuivre, cela nous donne rhf = 0, 78 Ω. De plus, étant donnée

la proximité entre chaque spire (0,2 mm) le courant aura tendance à circuler seulement sur les

parties des conducteurs en vis à vis (figure 2.11). Ce qui augmentera encore la résistance d’un

facteur 2, 6 dans le cas de cette géométrie [32] rhf ′ = 2, 03 Ω.
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Figure 2.11 – Répartition de la densité de courant des premières spires qui illustre l’effet de proximité
ajouté à l’effet de peau à 4,64 MHz .

À l’aide des valeurs données par Comsol : L = 14,89 µH et rhf = 2, 18 Ω, on peut calculer le

facteur de qualité à vide de notre bobine seule qui est QL = 199. En revanche, en tenant compte

du boîtier, cette valeur chute à L = 7,52 µH (inductance effective) et la résistance garde la même

valeur rhf = 2, 23 Ω, ce qui nous donne QL = 96.

résultats
analytiques

Comsol @ 4,64MHz
Sans écran Avec écran

L(μH)

r(Ω)

QL

14,89 7,52

2,18 2,23

199 98

17.84

2.03

256

Tableau 2.2 – Récapitulatif des valeurs calculées et simulées de L, r et QL

2.2.2 Circuit d’accord et d’adaptation de la sonde - mesure du facteur

de qualité

Comme on a pu le voir, la bobine d’émission-réception est modélisée en haute fréquence (HF)

par une inductance et une résistance en série. Pour un rendement optimal en puissance lors
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de la transmission du signal, on doit adapter l’impédance de la sonde à 50Ω, qui est l’impédance

caractéristique du câble de liaison, l’impédance de sortie de l’amplificateur rf de puissance ainsi que

l’impédance d’entrée du préamplificateur. L’adaptation peut se faire grâce à un couplage capacitif

ou bien inductif. Dans le cas de notre sonde, il s’agit d’un couplage capacitif qui utilise deux

condensateurs (figure 2.6, carré en rouge) ; un condensateur parallèle qui intervient principalement

au niveau de l’accord (Tuning) Ct et un condensateur série au niveau de l’adaptation d’impédance

(Matching) Cm. Ainsi, il résulte que le couplage capacitif est relativement facile à mettre œuvre

et présente de faibles pertes liées aux diélectriques. Néanmoins il possède quelques inconvénients,

citons par exemple la dépendance du réglage des capacités d’accord et d’adaptation, ce qui peut

nécessiter quelques corrections lorsqu’on introduit l’échantillon dans la bobine.

Pour toutes les mesures que nous avons effectuées, il s’avère que l’influence des échantillons utilisés

est assez limitée et se traduit par un léger décalage ou «shift » sur les conditions d’accord et

d’adaptation. Ce que l’on peut modéliser par une augmentation de la résistance r traduisant les

pertes et une capacité parallèle parasite venant s’ajouter à la capacité d’accord Ct, là encore le

circuit proposé reste valide et son impédance d’entrée est donnée par :

Z(ω) =
1

(r + jLω)−1 + jCtω
+

1

jCmω
(2.6)

L’accord et l’adaptation sont obtenus en réalisant :

<e(Z(ω)) = Z0 = 50Ω et =m(Z(ω)) = 0 (2.7)

Dans le cas fréquent de faibles pertes (QL >> 1 et r << Z0), connaissant la valeur de l’inductance

L et celle de la résistance r, on peut retrouver facilement l’expression des deux capacités en
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utilisant les équations suivantes [33] :

Ct =
QL ± A
Bω0

(2.8)

Cm =
1

ω0Z0A
(2.9)

avec

B = r(1 +Q2
L) (2.10)

et

A =

√
(
B

Z0

− 1) (2.11)

En pratique, les condensateurs utilisés présentent en général de très faibles pertes et un très bon

facteur de qualité (en l’occurrence : condensateurs fixes céramiques ATC de l’ordre de dizaines de

pF possédant un facteur de qualité Q>2000 à 1 MHz, associés à un condensateur variable Polyflon

de 10 pF et de facteur de qualité Q>5000 à 1 MHz). Au niveau expérimental, il est possible de

mesurer indirectement le facteur de qualité de la sonde en procédant par exemple à une mesure du

coefficient de réflexion du circuit S11. Pour cela, nous avons utilisé l’analyseur de réseau Agilent

E5062A (300 kHz à 3 GHz), les mesures sont reportées à la figure 2.12.

Figure 2.12 – Mesure du facteur de qualité à l’aide de la courbe du coefficient de réflexion S11 donnée
par l’analyseur de réseau.
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On démontre aisément que dans les conditions d’accord et d’adaptation, le facteur de qualité

de la bobine peut être calculé par QL =
2f0

∆f
, où f0 est la fréquence de résonance du circuit et ∆f

est la largeur de bande à −3dB (voir la courbe de S11 en fonction de la fréquence, figure 2.12). Le

facteur « 2 » s’explique par le fait que la moitié de l’énergie est dissipée à travers l’impédance de

la source et l’autre moitié à travers l’impédance de la sonde (d’impédance équivalente de charge

égale à 50Ω).

Pour la sonde A (étudiée jusqu’ici), la détermination expérimentale (cf. figure 2.12) du facteur de

qualité de la bobine avec boîtier (à 4,64 MHz) conduit à QL = 111, 6 , ce qui est très proche du

facteur de qualité estimé par simulation à l’aide de Comsol dans le cas avec boîtier (QL = 96).

La sonde testée ne pouvant être inutilement démontée, nous avons complété nos investigations en

réalisant une bobine « jumelle » isolée. Un point intéressant est de vérifier l’auto résonance de la

bobine isolée en raison de la capacité inter-spire. Cette dernière étant en général assez faible, il

convient pour des raisons pratiques de refermer la bobine sur un condensateur de valeur correcte-

ment choisie (en l’occurrence, deux valeurs testées : 4,7 pF et 10 pF). Des mesures indirectes de

la fréquence de résonance du circuit isolé par mesure du coefficient de réflexion sur une bobine de

test couplée magnétiquement à la bobine « jumelle » ont permis d’estimer la capacité inter-spire

Cis = 1, 1 pF, et par ailleurs l’inductance de la bobine seule Lisole = 16, 92µH (assez proche de

la valeur trouvée par simulation 14, 89µH ). L’auto résonance de la bobine se produit en prin-

cipe pour une fréquence de 36,9 MHz (=1/(2π
√
LisoleCis) ), ce qui autorise sans problème une

utilisation à des fréquences de quelques MHz (3 à 5 MHz pour nos expériences de RQN).

2.2.3 Modélisation de la sonde par mesure d’impédance

Les mesures du coefficient de réflexion S11 sont insuffisantes pour la modélisation de la sonde,

il peut être intéressant de procéder de façon complémentaire à des mesures d’impédance. Pour

cela, nous avons utilisé l’analyseur de réseau HP4195A en mode impédance-mètre avec le KIT
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de mesure 4075 (figure 2.13). Avant d’entreprendre des mesures, il est nécessaire de procéder

au calibrage de l’instrument et à la compensation du KIT de mesure et du KIT de connexion

(connecteurs HP et BNC type N) en large bande. La mesure de l’impédance de la sonde (voir

figure 2.13) a été effectuée à bande étroite dans la plage 4 à 6 MHz, deux modes de résonance

série et parallèle apparaissent assez proches de façon analogue au modèle élémentaire d’un quartz,

dont le modèle électrique est intégré par défaut dans l’instrument de mesure.

Figure 2.13 – Mesure de l’impédance de la sonde. Montage sur le Kit de mesure de l’analyseur de réseau
HP4195A, à gauche. Module en bleu et phase en jaune en bande étroite, à droite.

Après compensation du KIT de raccordement qui ramène une capacité parasite de l’ordre de

5pF, un calcul rapide des paramètres du circuit équivalent d’accord et de tuning est possible à

l’aide de la transformation indiquée à la figure 2.14. Les grandeurs électriques mesurées ont pour

valeur : La = 181,1µH, Ca =6,5 pF, ra = 52,5 Ω et Cb = 33,9 pF, à noter que les courbes de

simulation associées sont très proches des courbes d’impédance réelles. Les grandeurs déduites du

circuit d’accord sont : L = 6,10 µH, Cm = 35,4 pF, Ct = 157,5 pF et r = 1,77 Ω (r qui prend

en compte toutes les pertes du circuit). On trouve donc une valeur de l’inductance proche mais

inférieure à celle obtenue par simulation avec Comsol (7,52 µH) il en va de même pour le facteur

de qualité de la bobine qui est de 100,6.
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Figure 2.14 – Transformation du modèle équivalent du quartz en celui de la sonde (couplage capacitif
simple).

Il va sans dire que les valeurs des condensateurs obtenues prennent en compte les effets du

blindage réel répartis sur la sonde. Pour cette raison, les valeurs des condensateurs sont supé-

rieures aux condensateurs Cm et Ct effectivement implémentés et qui ont pour valeurs centrales

ou moyennes 25,3 pF et 56,8 pF (condensateurs fixes - ATC et variables - Polyfon RP VC 10 12

10 pF).

Dans tous les cas, même si les simulations et les mesures concourent à une prédétermination ou

à une détermination des caractéristiques et du comportement de la sonde, au niveau pratique

l’accord et le l’adaptation restent en partie empirique.

2.2.4 Couplage capacitif versatile équilibré

Le couplage capacitif simple (asymétrique) présente quelques inconvénients, notamment une

certaine sensibilité aux bruits électriques externes à cause de la dissymétrie du circuit. Le circuit

équilibré de la figure 2.15 (à gauche), fait apparaître une capacité supplémentaire, dite capacité de

pied ou de symétrisation. Il a l’avantage d’être moins sensible aux bruits électriques externes [33].

En effet, la réception de ces bruits de manière symétrique permet leur annulation. Cependant le

réglage des condensateurs est davantage interdépendant. Le condensateur de pied Cs est censé
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compenser la moitié de l’inductance de la bobine

L

2
Csω

2
0 = 1 (2.12)

Il se trouve alors que les tensions aux bornes de la bobine sont égales et de phases opposées,

réalisant ainsi l’équilibrage électrique du circuit. Les capacités d’accord et d’adaptation peuvent

être estimées en utilisant les équations suivantes [33]

Ct =
Qeff − A
Bω0

(2.13)

Cm =
1

ω0Z0A
(2.14)

avec Qeff =
Lω0

2r
, B et A sont définies respectivement par les équations 2.10 et 2.11 .

De plus, l’amplitude de la tension est réduite de moitié comparée au circuit non symétrique ce

qui diminue les pertes électriques dans l’échantillon.

CsC t

C L rm

Cs

L/2 r/2

C t

C L/2 r/2m

masse virtuelle

Figure 2.15 – Schéma électrique d’un couplage capacitif versatile équilibré, à gauche. Schéma équivalent
équivalent figurant une masse virtuelle, à droite. Cm la capacité d’adaptation, Ct la capacité d’accord,
Cs la capacité de symétrisation, L l’inductance de la bobine et r la résistance de la bobine.

Grâce aux calculs, mesures et simulations décrits ci-dessus, nous avons pu concevoir deux nou-

velles sondes. La première avec la même bobine que celle étudiée précédemment mais en intégrant

un circuit capacitif équilibré dans un boîtier de forme cylindrique de rayon 5 cm. Ainsi le facteur

de qualité a été amélioré avec une valeur de 158 (rappelons qu’il était 111,6 avec l’ancien boîtier).
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Par ailleurs, une sonde orientable (voire chapitre 3) à été développée avec une nouvelle bobine

(rayon du fil = 0,4 mm, rayon de la bobine = 1 cm, nombre de spires = 98, distance entre chaque

spire 0,3 mm). Le facteur de qualité est d’environ 180 (à 4,64 MHz) avec une homogénéité du

champ à 1% qui s’étale sur 4 cm.

2.3 Mesures à basse puissance

Comme on a pu le voir, l’instrumentation électronique qui sert à la RQN est la même que celle

utilisée pour la RMN (à basse fréquence). La durée de l’impulsion rf nécessaire à l’obtention d’un

signal maximum en RMN ou en RQN étant inversement proportionnelle à la puissance utilisée,

les mesures standards sont souvent effectuées en haute puissance. Dans le cas de la RMN, il

est important que l’impulsions rf soit très courte (de l’ordre de la dizaine de µs parfois moins)

dans le but de disposer d’une large fenêtre spectrale (présence de plusieurs pics ou résonances

présentant un élargissement inhomogène). En RQN de l’azote-14 où la sensibilité est très faible,

les oscillations indésirables (ringing) qui suivent l’impulsion rf sont plus importantes lorsqu’il

s’agit de mesures à haute puissance (impulsion rf très courte). Ce phénomène est illustré par la

figure 2.16. Ces oscillogrammes ont été obtenus grâce à une boucle de mesure placée à l’intérieur

et au centre de la bobine (sonde A). On remarque qu’à haute puissance (175 W), les oscillations

indésirables qui suivent l’impulsion sont assez importantes et décroissent lentement rendant ainsi

l’émission active pendant un laps de temps très important (comparé à la durée de l’impulsion).

Inversement, en basse puissance (3 W), ces oscillations sont relativement faibles et décroissent

rapidement (toujours en comparaison avec la durée de l’impulsion). Ces signaux parasites, causés

par la bobine qui continue de résonner même après la fin de l’impulsion rf, vont noyer le signal

RQN qui est déjà très faible. En effet, comme on l’a vu dans la section précédente, pour cette

plage de fréquence on peut modéliser la bobine par un circuit rL où L est son inductance et r

sa résistance liée aux pertes. Si on fait abstraction de porteuse de pulsation ω0, en réponse à un
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échelon de tension, l’intensité du courant i(t) à travers la bobine est donnée par :

i(t) = [i(∞)− i(0)](1− e−t/τr) + i(0) (2.15)

avec τr la constante de temps donnée par τr =
QL

ω0

=
L

r
(proportionnelle au facteur de qualité de la

bobine QL et inversement proportionnelle à la fréquence). L’enveloppe de la réponse de la bobine

(figure 2.16, traits discontinus) est une superposition de deux signaux obéissant à l’équation 2.15.

Le premier signal correspond au front montant de l’impulsion rectangulaire (figure 2.16, en vert)

le second à son front descendant.

175W 3W

Figure 2.16 – L’impulsion rf (4,64 MHz) à différentes valeurs de puissance (les durées correspondent au
maximum du signal RQN).

Du point de vue de la RQN, il est intéressant de comparer les spectres à différents niveaux de

puissance. Ainsi, comme le montre la figure 2.17, où les spectres de NaNO2 à 4,64 MHz ont été

obtenus dans les mêmes conditions, le spectre obtenu en basse puissance (3 W) avec une impulsion

de 100 µs et non seulement comparable en terme d’amplitude à celui obtenu en haute puissance

(175 W) avec une impulsion de 10 µs, mais aussi possède une ligne de base nettement améliorée.

En effet, les mesures RQN basse puissance dans le cas de l’azote-14 sont possibles car les pertes

de signal liées aux phénomènes de relaxation (retour à l’équilibre des noyaux) sont relativement

faibles. Ainsi, avec une impulsion de 500µs qui correspond à une puissance de 0,1 W, les pertes

en termes de rapport signal/bruit représentent moins de 30% en comparaissant avec le spectre à
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175W (figure 2.18).

175W 3W

f(Hz)

Figure 2.17 – Spectre du NaNO2 (4,64 MHz) à différentes valeurs de puissance. Afin de mettre en
évidence les défauts de la ligne de base 4000 accumulations ont été effectuées. La largeur à mi-hauteur
est 130 Hz.

175W 3W 0,1W

f(Hz) f(Hz) f(Hz)

Figure 2.18 – Spectre du NaNO2 (4,64 MHz) à différentes valeurs de puissance avec 8 accumulations.
Le décalage en fréquence est dû à la différence en température à l’intérieur de l’échantillon.

Outre l’avantage d’éviter l’échauffement des échantillons (la RQN étant sensible à la variation

de température), les mesures en basse puissance sont d’autant plus intéressantes lorsque l’échan-

tillon présente un faible rapport signal/bruit, rendant ainsi les signaux parasites plus visibles. En

l’occurrence, dans le cadre d’une collaboration avec le laboratoire du CRAN (Centre de Recherche

en Automatique de Nancy) et de la thèse de Jérémy Jover [34] qui porte sur la détection par RQN

des molécules de NaNO2 et de HMT recristallisées dans le bois (marquage de bois), il est apparu

que le rapport signal/bruit des spectres mesurés était très faible. Comme le montre la figure 2.19,

qui présente des spectres de NaNO2 recristallisé dans le bois [35], en passant d’une impulsion de

175 W à 3 W, on parvient à améliorer la ligne de base. Ainsi, les artéfacts présents à 175 W sont

éliminés à 3 W, ce qui écarte l’hypothèse d’une mauvaise recristallisation.
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175W 3W

f(Hz)

Figure 2.19 – Spectres du nitrite de sodium (4,64 MHz) recristallisé dans du bois obtenus à différentes
valeurs de puissance. Ces spectres ont été obtenus avec 16 000 accumulations et une fenêtre spectrale de
40 kHz.

Afin de connaître les propriétés fondamentales qui nous permettent de réduire la puissance

de l’impulsion rf, ainsi que les effets indésirables d’un champ rf faible amplitude qui sont dus à

l’éloignement de la fréquence de résonance par rapport à celle de l’émetteur (effet d’offset), il est

nécessaire de procéder à l’étude des courbes de nutation et des profils de selectivité spectrale.

2.3.1 Courbes de nutation

Une courbe de nutation traduit l’évolution de l’intensité du signal de résonance magnétique en

fonction de la durée de l’impulsion d’excitation, la fréquence du champ rf d’excitation (νr = ωr/2π

) devant être proche de celle de la résonance. Il se trouve que les bases théoriques de la nutation

en RQN sont beaucoup plus complexes que celle de la RMN, dont la compréhension est simplifiée

grâce au concept du repère tournant qui est lié à l’existence d’un champ magnétique statique [36].

En RMN, le champ magnétique radio fréquence B1 cosωrt peut être décomposé en deux inductions

d’amplitude B1/2, qui sont animées de mouvement de rotation à des vitesses angulaires constantes

et opposées (+ωr et −ωr). Seule la composante tournant dans le même sens que la précession

nucléaire peut interagir avec cette dernière. Dans la suite, on considère que le champ magnétique

statique B0 est orienté selon l’axe Z d’un repère fixe (X,Y,Z). La composante active du champ

magnétique rf B1, quant à elle, est orientée suivant l’axe x du repère mobile (x,y,Z), ce dernier

étant en rotation autour de l’axe Z à la vitesse angulaire −ωr. L’aimantation nucléaire est alors

animée d’un mouvement de rotation (appelée nutation) autour de l’axe x à la vitesse angulaire
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γB1/2. Le signal RMN correspond à la composante de l’aimantation nucléaire selon l’axe y du

repère mobile. Son amplitude, en fonction de la durée τ d’application du champ rf (durée de

l’impulsion), conduit à la courbe de nutation et est donnée par [37].

INMR(τ) ∝ sin(γ
B1

2
τ) (2.16)

À noter que, dans cette équation, les phénomènes de relaxation ont été négligés car les temps de

relaxation sont généralement très grands en comparaison à la durée d’impulsion rf.

2.3.2 Nutation en RQN

En l’absence d’un champ magnétique statique et donc de polarisation, l’approche théorique

simple basée sur le repère mobile n’est plus valable en RQN. Il a été montré dans le chapitre

1, grâce à des développements théoriques fondés sur la matrice-densité que, dans le cas général

(absence de symétrie du tenseur de gradient de champ électrique), l’intensité du signal RQN en

fonction de la durée d’impulsion τ est donnée par :

IRQNgen (τ) ∝
∫ π

0

∫ 2π

0

sin[sinθ cosφγB1τ ]sin2θ cosφdθdφ (2.17)

Rappelons que l’intégration représente la moyenne de poudre où l’orientation de chaque micro-

cristallite est prise en compte. Dans le cas d’un tenseur de gradient de champ électrique de symétrie

axiale on a

IRQNaxial (τ) ∝
∫ π

0

sin[sinθγB1τ ]sin2θdθ (2.18)

2.3.3 Comparaison de la nutation en RQN et en RMN

Contrairement à la RMN pour laquelle la moitié de l’amplitude deB1 est active, la RQN bénéficie

de la totalité de cette l’amplitude. Il s’ensuit que les besoins en termes de puissance d’émission
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sont moins importants en RQN qu’en RMN. En revanche, compte tenu de la moyenne de poudre,

les impulsion rf sont plus longues en RQN. En effet, avec β = γB1τ (l’angle de basculement en

RMN), le signal RQN est maximal pour β = 119, 5̊ dans le cas général (NaNO2 ) et β = 101, 5̊

lorsque le tenseur du gradient de champ électrique est de symétrie axiale (exemple du HMT),

contre β = 90̊ en RMN. Les courbes de nutation pour des impulsions basse puissance (3W) sont

présentées à gauche dans les figures 2.20 et 2.21. Ces dernières sont comparées à leur équivalent en

RMN du proton (échantillon d’eau) en utilisant la sonde RQN accordée à la même fréquence [38].

La fréquence de résonance du proton est ajustée à la même fréquence de résonance qu’en RQN

grâce à un électroaimant (figure 2.7). Afin de pouvoir comparer les deux courbes de nutation

(RQN et RMN) dans les deux cas (NaNO2 à 4,64 MHz et HMT à 3,31 MHz) les valeurs obtenues

ont été divisées par le rapport des constantes gyromagnétiques γ(1H)/γ(14N). Dans les figures

2.20 et 2.21, on notera le bon accord entre les données expérimentales et les courbes théoriques.
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Figure 2.20 – Courbes de nutation obtenues à 4,64 MHz et avec une puissance de 3 W. Les points
correspondent aux mesures expérimentales et les courbes continues ont été calculées selon l’équation 2.17
pour la RQN et l’équation 2.16 pour la RMN.
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Figure 2.21 – Courbes de nutation obtenues à 3,31 MHz et avec une puissance de 3 W. Les points
correspondent aux mesures expérimentales et les courbes continues ont été calculées selon l’équation 2.18
pour la RQN et l’équation 2.16 pour la RMN.
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2.3.4 Sélectivité spectrale

En RMN, les impulsions de faible puissance s’accompagne de la sélection d’une zone spectrale

limitée [39]. La sélectivité, largeur de la zone excitée de part et d’autre de la fréquence υr, s’avère

utile dans le cas de spectres possédant plusieurs raies et si on cherche à sélectionner l’une d’entre

elles. À noter que la forme de l’impulsion peut améliorer le profil de la zone spectrale sélectionnée

[40].

En RQN, sachant que la totalité de l’amplitude du champ rf est effective, contrairement à la

RMN (B1/2), la largeur spectrale est plus importante. Cette propriété est illustrée par la figure

2.22 qui présente une comparaison entre deux profils de sélectivité spectrale en RMN du proton

(échantillon d’eau) et en RQN (NaNO2) obtenue avec la même amplitude du champ rf (puissance

de 3 W).

ν0-vr(Hz)

|I(u.a)| RMN
RQN

Figure 2.22 – Profils de sélectivité spectrale (valeur absolue) à 4,64 MHz à 3 W obtenus en faisant varier
la fréquence de la porteuse. Les durées d’impulsion ont été choisies afin d’obtenir le maximum de signal.
Les courbes continues correspondent à la théorie (RMN selon l’équation 2.29 et RQN selon l’équation
2.21).

Ces derniers représentent l’intensité du signal (valeur absolue) en fonction de la différence entre

la fréquence de la porteuse et celle de la résonance (effets d’offset). Les faibles écarts entre la
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courbe théorique et les points expérimentaux en RQN sont probablement dus au faible rapport

signal/bruit. On remarque qu’on obtient le maximum de sensibilité en RQN dans une fenêtre

spectrale (d’environ 10 kHz) plus large que celle en RMN.

Dans le but de déterminer les conditions optimales pour l’observation du signal RQN à faible

puissance, on doit d’abord pouvoir calculer avec précision la forme des profils de sélectivité en

fonction de l’amplitude du champ rf et de la durée des impulsions. Comme expliqué plus haut, les

calculs en RQN des profils de sélectivité sont complexes [20], c’est pourquoi nous allons commencer

par ceux de la RMN en utilisant le concept du repère tournant [36].

2.3.5 Théorie du profil de sélectivité spectrale en RMN

Trois repères sont définis dans la figure 2.23 : (X,Y,Z) le repère fixe, (x,y,Z) le repère mobile

habituel et (x′,y′,z′) un repère adapté à la visualisation des effets d’offset.

Figure 2.23 – Les trois repères utilisés pour le calcul des effets d’off-resonance en RMN. (X,Y,Z) est le
repère fixe, (x,y,z) le repère mobile habituel, (x′,y′,z′) le repère utilisé pour les calculs d’effets d’offset.

Lorsque l’amplitude du champ rf (multipliée par le rapport gyromagnétique) est du même ordre

de grandeur que l’écart (multiplié par 2π) entre la fréquence de résonance et la fréquence de la

porteuse, la nutation ne se fait plus autour de l’axe x du repère tournant mais plutôt autour de

l’axe x′ de la figure 2.23. Soit ω1 = γB1, ce qui permet de définir un champ rf effectif d’amplitude
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ωeff1 =
√
ω2

1 + ∆ω2 et aligné selon l’axe x′ qui fait un angle α avec l’axe x :

α = arctan(∆ω/ω1) (2.19)

où ∆ω = ω0 − ωr est le décalage entre la fréquence de résonance ω0 et celle de la porteuse ωr.

Bien entendu, si ω1 >> ∆ω, x′ se confond avec x et on retrouve les conditions habituelles d’une

expérience de RMN (impulsions non sélectives). Revenons à la situation qui nous intéresse. Sous

l’effet d’une impulsion rf de durée τ , l’aimantation bascule de son état d’équilibre (suivant l’axe

Z) d’un angle β qui est défini par :

β = ωeff1 τ (2.20)

À partir des équations 2.19 et 2.20, on retrouve l’expression du signal RMN [36], correspondant

à la composante de l’aimantation nucléaire selon l’axe y du repère mobile

IRMN(α, β) = cosα
√

sin2 α(1− cos2 β) + sin2 β (2.21)

2.3.6 Bases théorique de la sélectivité spectrale en RQN

Dans le premier chapitre, l’influence du champ rf a été étudiée grâce à l’outil matrice-densité

(absence de champ statique), cela sans prendre en considération un éventuel décalage en fréquence

(effets d’offset). Dans l’analyse qui suit, seuls les calculs correspondant à la transition la plus élevée

ωx seront développés dans le cas du tenseur de gradient de champ électrique sans symétrie axiale.

Avant de pouvoir rétablir la nouvelle expression du signal détecté dans le cas d’un seul micro-

cristallite 〈Ix〉, il convient de définir les trois variables suivantes :

a =
√

3a4 + a5 (2.22a)
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s = a1e
−i(ω−ωx)t + a7e

−i(ω−ωx)t (2.22b)

u = a1e
−i(ω−ωx)t − a7e

−i(ω−ωx)t (2.22c)

où a1, a4, a5 et a7 sont définis précédemment (§ 1.4.3). Ces trois équations conduisent après

dérivation par rapport au temps aux équations suivantes :

da

dt
= iΩ1

√
2 sin θ cosφ(u) (2.23a)

ds

dt
= −i(ω − ωx)(u) (2.23b)

du

dt
= −i(ω − ωx)(s) + (iΩ1

√
2) sin θ cosφ(a) (2.23c)

avec Ω1 = γB1 et (θ, ϕ) les angles polaires qui définissent l’orientation d’un micro-cristallite

donnée par rapport à la direction de B1.

Afin de calculer 〈Ix〉, seules les expressions de s(t) et u(t) sont utilisées. Après intégrations et

quelques simplifications, on arrive aux expressions suivantes :

s(t) = A
√

2
(ω − ωx)Ω1

λ2
sin θ cosφ sin2 λt

2
(2.24a)

u(t) = iA
Ω1√
2λ

sin θ cosφ sin(λt) (2.24b)

avec λ =
√

(ω − ωx)2 + Ω2
1 sin2 θ cos2 ϕ et A un facteur d’échelle qui peut être retrouvé grâce aux

conditions initiales. Il est maintenant possible de formuler 〈Ix〉

〈Ix(θ, ϕ,Ω, τ)〉 = A
Ω1√
2λ

sin θ cosϕ[
2(ω − ωx)

λ
sin2 λτ

2
cos(2ωx−ω)τ + sinλτ sin(2ωx−ω)] (2.25)
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À noter que l’expression ci-dessus implique deux termes qui oscillent à la même fréquence ω′ =

2ωx − ω. Ainsi, on peut simplifier cette expression par

〈Ix(θ, φ,Ω, τ)〉 = U(θ, φ,Ω, τ) cosω′τ + V (θ, φ,Ω, τ) sinω′τ (2.26)

Les fonctions cosinus et sinus sont indépendantes des angles polaires, aussi, le calcul de la moyenne

de poudre est seulement effectué pour U et V, en prenant en compte le facteur de réceptivité

sin θ cosϕ. Il vient :

U = A
√

2Ω1(ω − ωx)
∫ π

0

∫ 2π

0

sin2(λτ/2)

λ2
sin2 θ cos2 φdθdφ (2.27)

V = A
Ω1√

2

∫ π

0

∫ 2π

0

sin(λτ)

λ
sin2 θ cos2 φdθdφ (2.28)

Enfin, l’amplitude du premier point du fid (surface du spectre) est donnée par

I(Ω1, τ) =

√
U

2
+ V

2 (2.29)

À la résonance, l’équation 2.27 est annulée, tandis que l’équation 2.28 peut être résolue analyti-

quement. On obtient alors

I(Ω1, τ) = A(4π)
| − (Ω1τ) cos(Ω1τ) + sin(Ω1τ)|√

2(Ω1τ)2
(2.30)

Cette expression est valable pour les transitions ωy et ωz. Néanmoins, dans le cas où le tenseur

de gradient de champ électrique est de symétrie axiale, ϕ n’a pas à être pris en compte (équation

2.27 et 2.28).

La figure 2.24 montre qu’il existe une parfaite concordance entre les données expérimentales et
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les profils simulés en utilisant l’équation 2.29 pour deux valeurs Ω1τ = 119̊ et Ω1τ = 135̊ .
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Figure 2.24 – Profils de sélectivité spectrale (en valeur absolue) correspondants à la fréquence 4,64 MHz
(NaNO2) avec une puissance de 3W obtenus en faisant varier la fréquence de la porteuse.

2.3.7 RQN vs RMN

Contrairement à ce qu’on peut croire, compte tenu de la complexité des équations 2.25 et 2.26

en RQN par rapport à celle en RMN équation 2.21, les profils de sélectivité spectrale (en valeur

absolue) sont identiques (figure 2.25), à condition que le maximum soit ajusté à l’aide de la courbe

de nutation dans les deux cas et que les durées des impulsions soient identiques. Ceci n’est pas

contradictoire avec ce qui précède. En effet, la différence des deux profils de la figure 2.22 provient

de conditions expérimentales différentes (durées des impulsions ajustées pour que le signal soit

maximum). Il est primordial que l’angle de basculement corresponde au premier maximum de la

courbe de nutation pour avoir cette similitude entre les deux profils RMN et RQN. Cette propriété

est illustrée par les diagrammes bidimensionnels de la figure 2.26. Sachant que la transformé de

Fourier d’une impulsion rectangulaire est un sinus cardinal, les minimas du profil de sélectivité se

produisent systématiquement à ±1/2τ , ±1/τ , ±3/2τ (avec τ la durée d’impulsion ), etc.
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Figure 2.25 – Profils de sélectivité spectrale (en valeur absolue) obtenus avec la même durée d’impulsion
500µs en faisant varier la fréquence de la porteuse. Les courbes continues ont été calculées selon l’équation
2.29 pour RQN et l’équation 2.21 pour la RMN.

Outre les différences entre les courbes de niveau en RMN et RQN, on peut remarquer que la

RQN est moins sensible que la RMN à la durée de l’impulsion. En effet, si on observe l’échelle

verticale se plaçant à la résonance (correspondant au zéro de l’échelle horizontale), l’intensité

du signal RMN tend vers zéro pour 3 rad, alors que ce point est plus éloigné dans le cas de la

RQN (4 - 4,5 rad). De plus, la forme du contour correspondant à la valeur 0,9 montre que les

réglages de longueur d’impulsion et de décalages ne sont pas aussi préjudiciables qu’en RMN. Ce

qui représente un argument supplémentaire en faveur de la RQN à faible puissance.

L’étude qui précède montre que la RQN de l’azote-14 à faible puissance est parfaitement viable

et que les effets d’offset sont beaucoup moins pénalisants en RQN qu’en RMN. Cependant, même

si les signaux transitoires (ringing) de la sonde sont nettement affaiblis par les mesures en basse

puissance, ils restent important par rapport au signal RQN qui est très faible. C’est pourquoi, nous

allons proposer dans le paragraphe suivant une solution adaptée aux mesures en basse puissance

qui devrait permettre une réduction significative de ces signaux transitoires.
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Figure 2.26 – Tracés de contour de la valeur absolue de l’intensité du signal en fonction de l’angle de
basculement et du décalage en fréquence normé ∆ωτ . La ligne horizontale en pointillés correspond au
maximum d’intensité de signal en résonance

2.4 Q-switch à base de CMOS

Pour un volume d’échantillon donné le rapport signal/bruit va dépendre du facteur de remplis-

sage η et aussi du facteur de qualité de la bobine QL [41] :

S/B ∝
√
ηV QL (2.31)

Une manière d’améliorer le rapport signal/bruit, est d’augmenter le facteur de qualité de la bo-

bine. Néanmoins, en augmentant ce dernier on est confronté aux signaux transitoires qui suivent

l’impulsion rf (ringing). Ce phénomène qui possède une constante de temps τr, est d’autant plus

important en RQN de l’azote-14 car les fréquences sont faibles ( 0,5 MHz et 6 MHz). Cette

constante τr est donnée par l’équation suivante, qui est valide pour un circuit accordé et adapté

(50 Ω) à la fréquence f0 :

τr =
QL

2πf0

(2.32)

En pratique, le signal RQN étant très faible, il est nécessaire d’ajouter un temps mort (générale-

ment 20 fois τr), entre la fin de l’impulsion rf et le début de l’acquisition, ce qui entraîne la perte
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des premiers points du fid.

Afin de réduire ce temps mort, plusieurs méthodes ont été proposées. On peut citer, l’utilisation

d’une impulsion très courte qui possède une phase opposée à l’impulsion rf [42]. Cette technique

repose sur la précision de l’accord de la sonde et du déclenchement de l’impulsion de phase inverse.

Récemment, la compensation totale du signal transitoire qui suit l’impulsion rf a été proposé [43]

et ceci en programmant une nouvelle forme d’impulsion qui tient compte de la réponse de la sonde.

Une fois encore, l’efficacité de cette méthode repose sur la précision de la mesure et la conversion

numérique/analogique de l’impulsion calculée.

Une autre technique plus répandue et qui nécessite des modifications du circuit de la sonde,

consiste à faire commuter le facteur de qualité de la sonde Q à la fin de l’impulsion rf et pendant

un laps de temps approprié (valeur minimum de Q) et de le rétablir juste avant le début de l’ac-

quisition (valeur maximum de Q). Cette technique est souvent réalisée en contrôlant un second

circuit inductivement couplé à la sonde et qui est accordé à la même fréquence que celle-ci [44–46].

Lorsque le circuit secondaire est activé, il fait chuter le facteur de qualité de la sonde, ce qui per-

met à la bobine de dissiper rapidement son énergie. Inversement, lorsque le circuit secondaire

est désactivé, la sonde fonctionne normalement. Le circuit secondaire est activé ou désactivé en

contrôlant des interrupteurs (transistors MOSFET ou diode PIN). Cette dernière approche peut

être mise en œuvre dans les techniques d’acquisition qui, pour vérifier la présence d’un signal

RQN, font appel à l’addition d’échos multiples et qui, de ce fait, nécessitent un train d’impulsions

de refocalisation. Ces impulsions doivent être courtes, donc d’assez forte puissance avec comme

inconvénient, comme nous l’avons vu plus haut, des signaux transitoires qui impliqueraient un

temps mort non négligeable. Ainsi, en réduisant le temps mort à l’aide du Q-switch, il est possible

d’avoir une amélioration du rapport signal/bruit d’un facteur 4,9 et ceci en utilisant la séquence

multi-impulsionelles TONROF (transmission on - réception off) [46] qui permet de réduire l’in-
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tervalle de temps entre les impulsions.

Dans cette thèse, nous nous sommes souvent intéressés à la largeur des raies et à leur forme, il

est nécessaire de disposer de l’intégralité du fid qui suit une seule impulsion rf. Notre but n’était

donc moins de rechercher une amélioration du rapport signal/bruit que d’éviter une distorsion

du signal dans le domaine des temps. Pour autant, l’amélioration du rapport signal sur bruit est

donnée par l’équation :

S2/S1 = eπ(d1−d2)LW (2.33)

où S1 est l’amplitude du fid obtenu avec la sonde de base et d1 le temps mort que l’on doit insérer

avec cette sonde. S2 est l’amplitude du fid et d2 le temps mort utilisé pour la même sonde équipée

d’un circuit de Q-switch. LW est la largeur de raie à mi-hauteur.

Nous allons proposer ici un circuit de Q-switch très simple basé sur un commutateur rf CMOS

(Complementary Metal Oxide Semiconductor). Un commutateur rf est composé de deux ou plu-

sieurs interrupteurs et permet d’aiguiller un signal rf. Il existe deux types de commutateur rf :

adapté à 50 Ω ou 75 Ω (absorptive switch) ou non adapté (reflective switch). Nous utiliserons

donc un commutateur rf CMOS (composé de transistors CMOS comme le montre la figure 2.27

) non adapté (car placé à l’intérieur de la sonde) de type SPDT (Single Pole Double Throw) qui

permet d’aiguiller une entrée vers l’une des deux sorties disponibles. Ce commutateur présente de

faibles pertes d’insertion (0,35 dB), a l’avantage d’être large bande (DC-4 GHz) et ne nécessite

aucun autre composant extérieur. Les temps de commutation sont typiquement : tON = 200ns et

tOFF = 90ns. De plus, il peut être contrôlé par un signal de niveau TTL de 3,3 V [47]. Cette tech-

nologie est toutefois réservée à une puissance relativement faible (de l’ordre de quelques Watts),

ce qui est compatible avec nos expériences à basse puissance.
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Figure 2.27 – Commutateur CMOS rf de type SPDT.

2.4.1 Circuit proposé

Le circuit que nous proposons est constitué d’un commutateur rf CMOS et d’une résistance qui

permettra de faire chuter le facteur de qualité. Ces derniers éléments sont intégrés à la sonde avec

un couplage capacitif équilibré comme le montre la figure 2.28. Le circuit décrit ci-après a été, tout

d’abord, implanté dans la sonde orientable, destinée à l’étude des effets d’un champ magnétique

statique de faible amplitude (voir chapitre 3).

Dans l’analyse qui suit, nous supposons que la résistance r englobe toutes les pertes du circuit de la

sonde. La capacité de symétrisation (voir paragraphe 2.2.4) a été divisée ici en deux capacités (Cs1

et Cs2). Le commutateur rf est inséré entre la capacité Cs1 et la masse. Ce dernier est commandé

par notre générateur d’impulsions (Pulser). Lorsque le signal de commande est à l’état haut (3,3

V) -cet état est noté OFF- la capacité Cs1 est donc reliée à la masse et la sonde est parfaitement

accordée et adaptée, le facteur de qualité a une valeur maximale (notée Qhigh ). À l’inverse, lorsque

la tension de commande est ramenée au niveau bas (0 V) - cet état est noté ON - la capacité Cs1

est reliée à une résistance ce qui va faire chuter considérablement le facteur de qualité (noté Qlow).

L’efficacité de ce Q-switch repose essentiellement sur le choix de la capacité de symétrisation

à commuter Cs1 et de la résistance rlow (figure 2.28). Nous allons donc décrire les étapes qui

permettent de les choisir.
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Figure 2.28 – Circuit de la sonde RQN 14N avec le commutateur CMOS intégré. Cm la capacité d’adap-
tation, Ct la capacité d’accord, Cs1 et Cs2 sont les capacités de symétrisation. Les connections, telles
qu’elles sont schématisées, représentent le cas Qlow.

Dans un premier temps, le circuit de la sonde est accordé à 3,31 MHz (fréquence de résonance

dans le cas du HMT) et adapté à 50Ω. Notre bobine (sonde orientable) possède une inductance

d’environ 24, 4µH, la capacité fixe d’accord est de 33 pF et la capacité fixe d’adaptation est de 168

pF. Pour effectuer des réglages précis, un condensateur variable de 10 pF est monté en parallèle

avec chacun des condensateurs d’accord et d’adaptation. La capacité de symétrisation d’environ

304,8 pF se compose de cinq condensateurs céramiques fixes mis en parallèle ( c’est à dire, 6,8 +

33 + 47 + 68 + 150 pF ), qui seront répartis de façon appropriée entre Cs1 et Cs2 (voir plus bas).

Le facteur de qualité mesuré de la bobine (sans le commutateur) est de 180, ce qui conduit à une

valeur de résistance r = 2, 8Ω. Dans un deuxième temps, la capacité à commuter Cs1 doit être

soigneusement choisie. En effet, lorsque le commutateur est en mode OFF, le facteur de qualité

Qhigh dépend en grande partie de la valeur de Cs1 selon l’équation suivante :

Qhigh =
Lω0

r + rswitch(
Cs1
Cs

)2

(2.34)

où rswitch est assimilée aux pertes dans le commutateur. L’énergie dissipée l’est à travers les

résistances r et rswitch en fonction du rapport capacitif (
Cs1
Cs

)2. On suppose alors que le facteur
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de qualité du circuit série rswitchCs1 est suffisamment élevée
1

(rswitchCs1ω0)
>> 1. D’autre part,

la valeur de Cs1 doit être suffisante pour faire chuter Qlow et en même temps ne pas dépasser un

certain seuil pour conserver une valeur raisonnable de Qhigh. Afin de vérifier expérimentalement

l’influence de Cs1, nous avons mesuré Qhigh pour différentes valeurs discrètes de Cs1 6,8 pF, 33

pF, 68 pF, 47+68 pF, 150+6,8 pF et 304,8 pF qui correspondent respectivement aux rapports

Cs1/Cs de 2%, 11%, 22%, 37%, 51% et 100%. Le facteur de qualité Qhigh est calculé en utilisant

les courbes du coefficient de réflexion S11 données par l’analyseur de réseau. Avant chaque mesure,

les réglages de l’accord et l’adaptation ont été légèrement ajustés en utilisant les condensateurs

variables. Les résultats expérimentaux présentés dans la figure 2.29 sont en bon accord avec la

courbe théorique dérivée de l’équation 2.34.
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Figure 2.29 – Le facteur de qualité Qhigh en fonction du rapport Cs1/Cs à 3,31MHz. Les losanges
correspondent aux mesures expérimentales. La courbe continue a été calculée à l’aide de l’équation 2.34

Avec un facteur de qualité acceptable Qhigh = 164, nous avons choisi de commuter 11% de la

capacité de symétrisation. Dans une dernière étape, il faut déterminer la valeur de la résistance

rlow qui va faire chuter le facteur de qualité à la valeur Qlow. Ce dernier peut être estimé à partir

de l’équation suivante :

Qlow =
Lω0

r + rlow(
Cs1
Cs

)2

(2.35)
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La résistance rswitch ≈ 0, 3Ω a été négligée car très faible par rapport à rlow. Cette équation est

une première approximation de Qlow, par le fait qu’elle ne prend pas en compte le décalage en

fréquence induit par la résistance rlow. Les relevés expérimentaux du coefficient de réflexion S11

du circuit de la sonde sont représentés dans la figure 2.30.
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Figure 2.30 – Mesures expérimentales du coefficient de réflexion S11 (à 3,31 MHz) en utilisant l’analyseur
de réseau pour différentes valeurs de rlow. Ces mesures ont été faites dans le cas où nous avons commuté
11% de la capacité de symétrisation.

En effet, lorsque le commutateur est en mode ON la valeur de la résistance rlow affecte non

seulement l’adaptation, mais aussi l’accord introduisant par conséquent un décalage en fréquence.

Notre choix s’est porté sur une résistance rlow de 1kΩ qui fait chuter le facteur de qualité à Qlow ≈

33 (valeur estimée en utilisant l’équation 2.35). Une étape importante après avoir dimensionné

notre Q-switch est de le tester électriquement, ce qui va nous permettre de trouver le temps

nécessaire à la bobine pour dissiper son énergie à travers la résistance rlow (c’est à dire la durée

du mode OFF). Dans le cas de notre circuit, 30 µs sont nécessaires. Comme le montre la figure

2.31, le signal à la fin de l’impulsion rf a été diminué d’un facteur 7.
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Figure 2.31 – L’impulsion rf vue par une boucle de mesure (à 3,31MHz). Sonde sans le Q-switch, à
gauche. Sonde avec le Q-switch actif pendant 30µs, à droite. L’échelle horizontale correspond à 5µs/div

2.4.2 Mesures expérimentales

L’objectif initial de ce Q-switch était de réduire le temps mort (250µs dans le cas de nos mesures)

de manière à augmenter le rapport signal/bruit (cf. équation 2.33), tout en conservant une ligne

de base correcte. Il s’avère que les oscillogrammes précédents (figure 2.31 ) sont trompeurs dans

le sens où le signal de ringing même affaibli reste présent après un certain laps de temps. Ainsi,

pour obtenir une ligne de base parfaitement propre, un temps mort de 150 µs doit être inséré.

Par conséquent, l’amélioration du rapport signal/bruit n’est pas significative mais reste en accord

avec l’équation 2.33, cela du moins pour les spectres présentant des raies relativement fines. Si

l’on est moins exigeant sur la ligne de base, notre Q-switch s’avère tout à fait efficace. Ceci est

illustré par l’exemple de la figure 2.32, qui concerne le spectre du HMT à 3,31 MHz. Avec un

temps mort de 50 µs on obtient le spectre obtenu avec une sonde classique est difficilement lisible

(figure 2.32, à gauche). En revanche, pour la même sonde avec le Q-switch et avec le même temps

mort (50 µs)on obtient un spectre avec une ligne de base acceptable (figure 2.32, à droite). On

peut aussi remarquer que l’amplitude du signal RQN n’est pas altérée par la mise en place du

Q-switch dans la sonde.
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Figure 2.32 – Spectres de l’HMT à 3,31 MHz obtenus avec la séquence comportant une seule impulsion
(one-pulse ; 128 accumulations et un temps mort de 50µs). Sonde sans le Q-switch, à gauche. Sonde avec
le Q-switch actif pendant 30µs, à droite.

Une autre application de ce circuit, intéressante et inattendue, est apparue lors de notre étude

portant sur l’effet d’un faible champ magnétique statique sur la RQN de l’azote-14 (chapitre 3).

Ce champ magnétique produit un élargissement de la raie de résonance, voire l’apparition d’une

structure fine que l’on peut apparenter à l’effet Zeeman. Cet élargissement et cette éventuelle

structure fine peuvent conduire à des paramètres moléculaires et il convient de les mesurer le plus

précisément possible. Comme l’information spectrale correspondante est contenue principalement

dans les premiers points du FID, un temps mort trop long contribue évidemment à son altération

et à l’apparition d’artéfacts après transformée de Fourier (et passage au domaine des fréquences).

Il s’avère que le Q-switch proposé, puisqu’il autorise la mesure de davantage de points au début

du FID, permet de s’affranchir de l’essentiel de ces artéfacts. Cette propriété est illustrée par la

figure 2.33, où les spectres en rouge ont été obtenus avec une sonde classique nécessitant un temps

mort de 300µs. Grâce au Q-switch, qui permet de réduire ce temps mort à 150µs, les formes de

raie sont corrigées (spectres en bleu) et deviennent conformes aux prédictions théoriques et/ou

aux spectres obtenus après correction des FIDs par prédiction linéaire. De plus, le Q-switch nous

a permis d’augmenter le rapport signal/bruit d’environ un facteur de deux (comme prévu par

l’équation 2.33).
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Figure 2.33 – Spectres de l’HMT en présence d’un faible champ magnetique statique (B0), 1024 accu-
mulations. (B0) colinéaire au champ rf (B1), à gauche. (B0) perpendiculaire à (B1), à droite. Spectres en
bleu : sonde avec le Q-switch actif pendant 30µs avec un temps mort de 150µs. Spectres en rouge : sonde
sans le Q-switch avec un temps mort de 300µs.

2.5 Conclusion du chapitre II

Dans ce chapitre, nous avons tout d’abord présenté les outils et les méthodes qui permettaient

d’optimiser les performances d’une sonde RQN destinée à l’observation de l’azote-14. Une telle

sonde se différencie des sondes RMN classiques par les particularités liées à un fonctionnement à

basse fréquence (inférieure à 6 MHz). Nous avons montré en particulier (formellement et expéri-

mentalement) tous les avantages d’une symétrisation de telles sondes.

L’autre aspect de la RQN de l’azote-14 auquel nous nous sommes intéressés concerne la puissance

de l’amplificateur d’émission. Une idée reçue voulait que plusieurs centaines de watt fussent in-

dispensables à l’obtention de résultats fiables. Les inconvénients de ces fortes puissances sont bien

connus : importantes oscillations parasites de la sonde (« ringing »), échauffement de la sonde

et de l’échantillon, et, par voie de conséquence, décalage de la fréquence de résonance et altéra-

tion des réglages d’accord et d’adaptation en impédance. Nous avons franchi le pas en effectuant

une étude exhaustive, tant expérimentale que théorique, qui nous a permis de conclure qu’une

puissance de 3 W était largement suffisante avec comme avantages essentiels une diminution du

ringing et l’absence d’échauffement. Par rapport à la RMN, nous avons montré, entre autres,

que la puissance requise était plus faible et que les effets d’offset (décalage entre la fréquence de

résonance et la fréquence d’émission) étaient moins pénalisants.

Nous avons franchi un pas supplémentaire en concevant un circuit de « Q-switch », fondé sur la
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technologie CMOS et, de ce fait, réservé aux basses puissances, convenant donc parfaitement à nos

nouvelles procédures expérimentales. La technique du Q-switch consiste à abaisser brutalement le

facteur de qualité de la sonde immédiatement après l’impulsion d’excitation et pendant un laps de

temps aussi court que possible. Cette technique permet donc de réduire le ringing de la sonde et

ainsi de diminuer le temps mort entre la fin de l’impulsion d’excitation et le début de l’acquisition

des données. Par rapport aux Q-switch proposés dans la littérature, le notre est très simple et

facilement réglable. Hormis l’amélioration attendue du rapport signal-sur-bruit (puisque le début

du « fid » peut être enregistré), il nous a permis d’améliorer, de façon très significative, la qua-

lité des spectres RQN obtenus en présence d’un champ magnétique statique de faible amplitude

(chapitre 3).





Chapitre 3

Effets d’un champ magnétique statique de

faible amplitude en RQN de l’azote-14
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Bien que la RQN « pure » ne nécessite aucun champ magnétique statique, on a pu avoir

recours à un champ magnétique intense dans le but de polariser les protons de la molécule

(si, évidemment, elle en possède) et de transférer cette polarisation vers l’azote-14 ou bien de

détecter indirectement les transitions RQN par RMN du proton [48]. Dans les deux cas, il s’agit

d’augmenter la sensibilité de l’expérience de RQN en mettant à profit le rapport gyromagnétique

du proton qui est 14 fois plus important que celui de l’azote-14. On peut noter également que

la mesure RQN se déroule sans champ magnétique ou, dans certains cas (mesures indirectes par

RMN), en présence d’un champ relativement intense. Le problème que nous abordons dans ce

chapitre est celui de l’application d’un faible champ magnétique statique (pouvant aller jusqu’au

champ terrestre) durant la mesure RQN. En ce qui concerne la RQN de l’azote-14, la littérature

est très peu abondante. Il y a très longtemps, l’éclatement du signal RQN d’un monocristal de

HMT (dont le tenseur de gradient de champ électrique est de symétrie axiale η = 0) a été utilisé

en guise de gaussmètre pour de faibles valeurs de champ magnétique statique [49]. Récemment,

il a été montré qu’un champ magnétique statique produit des formes spécifiques de spectre

pour chacune des deux transitions (ω+, ω−) du nitrite de sodium [50](tenseur de gradient du

champ électrique non symétrique η 6= 0). L’interprétation de toutes ces expériences repose sur

l’addition d’un terme Zeeman à l’Hamiltonien RQN. Ce terme peut conduire à l’observation d’un

doublet Zeeman dans la cas d’une symétrie axiale du tenseur de gradient de champ électrique

η = 0. Cependant, dans aucune des études antérieures, le champ magnétique rf, qui est d’une

importance primordiale dans le cas de la RQN impulsionnelle, n’a été pris en compte [51].

Dans ce chapitre, nous présenterons une théorie assez complète sur l’influence d’un faible champ

magnétique statique B0 en RQN de l’azote-14 dans les deux cas η = 0 et η 6= 0. En effet, nous

verrons que le signal RQN dépend non seulement de l’amplitude du champ magnétique statique

mais aussi de celle du champ magnétique rf et de l’orientation de B0 par rapport à l’axe de la
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bobine rf (B1). Ainsi, nous verrons que le champ magnétique terrestre élargit significativement le

signal RQN dans le cas où le paramètre d’asymétrie est nul et que, dans le cas général (η 6= 0),

le spectre observé peut être assez complexe et dépendre, entre autres, du paramètre d’asymétrie

η qui devient donc déterminable à partir d’une seule transition.

3.1 Doublets Zeeman : cas d’un tenseur de gradient de

champ électrique de symétrie axiale

Dans le cas où η = 0, c’est à dire, lorsque le tenseur de gradient de champ électrique est de

symétrie axiale, l’Hamiltonien quadrupolaire du noyau de l’azote-14 (équation 1.6) dans le système

d’axes principaux du tenseur de gradient de champ électrique (x,y,z) se réduit à :

ĤQ =
1

3
ωQ(3Î2

z − Î2) (3.1)

où ωQ est la constante de couplage quadrupolaire exprimée en (rad.s−1) et Îx, Îy et Îz sont les

opérateurs associés au moment de spin du noyau de l’azote-14. Rappelons que, dans ce cas, il

existe une seule transition comme indiqué dans la partie gauche de la figure 3.1.

Ω0

Ω0

Figure 3.1 – Diagrammes d’énergie d’un spin 1 dans le cas d’un tenseur de gradient de champ électrique
de symétrie axiale. En l’absence d’un champ magnétique statique, à gauche. En présence d’un faible
champ magnétique statique, à droite.

Lorsqu’on un champ magnétique statique est appliqué le long de l’axe Z du repère du laboratoire

(X,Y,Z) (voir figure 3.2), il est nécessaire de prendre en considération la perturbation Zeeman dont
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l’expression est donnée par

Ĥz = −γ0(uxÎx − uy Îy − uz Îz) (3.2)

où Ω0 = γB0, γ étant le rapport gyromagnétique de l’azote-14 égale à 1, 93.107rad.s−1T−1. ux =

cos(Z, x), uy = cos(Z, y), uz = cos(Z, z) ≡ cos θ. On suppose que γB0 est suffisamment faible pour

que l’on puisse appliquer la méthode des perturbations, bien connue en mécanique quantique [17].

Un simple calcul au premier ordre conduit à une levée de dégénérescence du niveau m = ±1 donc

à l’apparition de deux transitions aux fréquences suivantes (partie droite de la figure 3.2) :

ωp = ωQ + Ω0 cos θ (3.3a)

ωm = ωQ − Ω0 cos θ (3.3b)

Comme ces deux quantités dépendent de l’angle θ entre la direction du champ magnétique statique

(suivant l’axe Z) et l’axe de symétrie du tenseur de gradient de champ électrique (suivant l’axe

z), la perturbation varie d’un micro-cristallite à une autre.

Figure 3.2 – Définition des deux systèmes d’axes utilisés dans les calculs théoriques. X, Y, Z sont les
trois axes du repère du laboratoire, B0 et B1 sont définit dans le plan (X,Z). x et z sont deux des axes
principaux (x,y,z) du tenseur de gradient de champ électrique de symétrie axiale, z étant l’axe de symétrie.

Aussi, pour un échantillon sous forme de poudre, il est nécessaire de prendre en considération

toutes les orientations en procédant à une moyenne de poudre. D’autre part, pour calculer l’in-

tensité du signal, on doit non seulement prendre en compte l’amplitude du champ magnétique
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rf ainsi que le temps durant lequel il est appliqué (durée d’impulsion), mais aussi l’orientation

relative des deux champs magnétiques (l’angle α de la figure 3.2).

3.1.1 Amplitude du signal dans le domaine des fréquences

L’ensemble du spectre est une superposition des deux pics aux fréquences ±ω = ±Ω0 cos θ. Ce

qui signifie que pour une fréquence donnée ω, l’angle θ est parfaitement défini. L’intensité du

spectre F (ω) est donnée par :

F (ω)dω = K(ω)dN (3.4)

où dN est le nombre de micro-cristallites correspondant à dω. K(ω) est donné par [51] :

K(ω) =

∫ 2π

0

sin[β(sinα cos θ cosφ− cosα sin θ)](sinα cos θ cosφ− cosα sin θ)dφ (3.5)

avec β = γB1τ et sinα cos θ cosφ− cosα sin θ la projection de B1 sur l’axe x qui correspond à la

transition ωx. Le premier terme reflète l’efficacité de l’impulsion rf pour une valeur donnée de θ. Le

second terme, quant à lui, est lié à la réceptivité dans le cas d’une bobine d’émission/réception.

Afin de tenir compte de toutes les orientations possibles des micro-cristallites, il est nécessaire

d’intégrer sur toutes les valeurs possibles de l’angle φ. Dans le cas où B0 et B1 sont parallèles,

l’équation 3.5 est réduite à

K(ω) = 2π sin(β sin θ) sin θ (3.6)

on peut exprimer cos θ et sin θ en fonction de ω comme suit

cos θ = ω/Ω0 (3.7a)

sin θ =
√

1− (ω/Ω0)2 (3.7b)
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Afin d’obtenir l’expression de F (ω), il est nécessaire de calculer dN en fonction de ω [18]. Ainsi,

on peut écrire dN de la manière suivante

dN =
∣∣∣dN
dθ

∣∣∣∣∣∣ dθ
dω
dω
∣∣∣ (3.8)

d’autre part, dN est de la forme

dN = P (θ, φ) sin θdθdφ (3.9)

où P (θ, φ) est la probabilité d’orientation d’un micro-cristallite donné. Cette probabilité étant

uniforme, on a P (θ, φ) =
1

4π
. Par conséquent

dN =
1

4π
sin θdθ

∫ 2π

0

dφ (3.10a)

dN

dθ
=

sin θ

2
(3.10b)

D’autre part, on a dω = −Ω0 sin θdθ. Ceci implique

∣∣∣ dθ
dω

∣∣∣= 1

Ω0 sin θ
(3.11)

Enfin, comme nous avons affaire à deux transitions qui mènent au même résultat, F (ω) peut être

formulée par

F (ω) =
1

Ω0

∫ 2π

0

sin[β(sinα cosφ
ω

Ω0

− cosα

√
1− ω2

Ω2
0

)](sinα cosφ
ω

Ω0

− cosα

√
1− ω2

Ω2
0

))dφ (3.12)
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Pour des raisons de simplification on réécrit F (ω) en fonction de la variable réduite u =
ω

Ω0

comme

suit

F (u) =

∫ 2π

0

sin[β(sinα cosφu− cosα
√

1− u2)](sinα cosφ
ω

Ω0

− cosα
√

1− u2))dφ (3.13)

Sa solution analytique est donnée par

F (u) = 2π[u sinα cos(β
√

1− u2 cosα)J1(uβ sinα)+
√

1− u2 cosα sin(β
√

1− u2 cosα)J0(uβ sinα)

(3.14)

où J0 et J1 sont les fonctions de Bessel.

Si B0 et B1 sont parallèles, l’équation est réduite à

F (ω) =
2π

Ω0

√
1− ω2

Ω2
0

sin(β

√
1− ω2

Ω2
0

) (3.15)

ou

F (u) = 2π
√

1− u2 sin(β
√

1− u2) (3.16)

3.1.1.1 Intensité globale du signal dans le cas B0 parallèle à B1 et dans le cas B0

perpendiculaire à B1

L’intensité du signal se traduit par l’amplitude du fid au temps zéro dans le domaine temporel

et par l’aire du spectre dans le domaine fréquentiel

I =

∫ Ω0

−Ω0

F (ω)dω = Ω0

∫ 1

−1

F (u)du (3.17)
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En remplaçant l’équation 3.12 dans l’équation 3.17, on obtient :

I =

∫ 1

−1

∫ 2π

0

sin[β(sinα cosφu− cosα
√

1− u2)](sinα cosφu− cosα
√

1− u2))dφdu (3.18)

Lorsque B0 et B1 sont perpendiculaire (α = π/2), la solution de l’équation 3.18 est donnée par

I = (2π2/β)[J1(β)H0(β)−J0(β)H1(β)] où H0 et H1 sont les fonctions de Struve. Si B0 et B1 sont

parallèles (α = 0), l’équation 3.18 est réduite à

I = 2π

∫ 1

−1

√
1− u2 sin(β

√
1− u2)du (3.19)

Sa solution analytique est de la forme

I = 2π[(2β/3)− πH2(β) + πH1(β)/β] (3.20)

Comme on peut le voir dans les équations 3.18 et 3.19, l’intensité du signal dépend uniquement

de β et de l’angle α entre le champ magnétique statique et le champ magnétique radio-fréquence.

De façon à illustrer l’influence de ces deux paramètres sur l’intensité du signal, nous avons calculé

les courbes de nutation (intensité du signal en fonction de l’angle de basculement β) dans les deux

cas α = 0 et α = π/2. Les résultats sont montrés à la figure 3.3. On remarque qu’il existe une

perte du signal (presque d’un facteur 3) lorsqu’on passe du cas parallèle au cas perpendiculaire.

Le maximum sera atteint lorsque le champ magnétique rf est parallèle au champ magnétique

statique.
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Figure 3.3 – Courbes théoriques de nutation en fonction de β, pour B0 et B1 parallèles (en bleu) et B0

et B1 perpendiculaires (en rouge). Dans le cas où B0 et B1 sont parallèles, et le premier maximum se
produit à β = 1, 77rad (101,6̊ ), et la premier zéro se produit à β = 3, 63rad (208̊ ). Dans le cas où B0

et B1 sont perpendiculaires, le premier maximum se produit à β = 2, 45rad (140,5̊ ) et le premièr zéro se
produit à β = 5, 88rad (337,1̊ ).

3.1.1.2 Distance entre les deux pics du Zeeman (splitting)

Le splitting est obtenu en cherchant les zéros de la dérivée de F (ω) par rapport à ω. Dans le

cas général, ces racines sont obtenues à partir de l’équation suivante

∫ 2π

0

(sinα cosφ+ cosα
u√

1− u2
){β(sinα cosφu− cosα

√
1− u2)

cos[β(sinα cosφu− cosα
√

1− u2)] + sin[β(sinα cosφu− cosα
√

1− u2)]}dφ = 0

(3.21)

L’intégration de l’équation 3.21 conduit à l’équation analytique suivante

π√
1− u2

{β(2u2 − 1) sin(2α) sin(β
√

1− u2 cosα)J1(uβ sinα)−

2u[β
√

1− u2 cos(2α cos(β
√

1− u2 cosα)) + cosα sin(β
√

1− u2 cosα)]J0(uβ sinα)} = 0

(3.22)

Le cas parallèle est beaucoup plus facile à traiter, ainsi nous obtenons de l’équation 3.16 l’expres-

sion suivante

u[β
√

1− u2 cos(β
√

1− u2) + sin(β
√

1− u2)] = 0 (3.23)

D’après cette équation, un minimum se produit à u = 0, ce qui devrait être le centre du doublet

Zeeman. Les deux autres racines sont symétriques par rapport à u = 0. Compte tenu de l’équation
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3.21, le splitting ne dépend pas seulement de Ω0 (amplitude de B0) mais aussi de β (amplitude

de B1). En effet, l’équation 3.23 peut être écrite comme

tanx = −x avec x = β
√

1− u2 (3.24)

La première racine de l’équation 3.24 est 2, ce qui implique qu’un doublet se produit lorsque β

est plus petit que 2 rad. Pour les valeurs de β supérieur à 2 rad, la distance entre les deux pics

est donnée par

∆ω// = 2Ω0

√
1− 4/β2 (3.25)

ou exprimé en fonction de la variable réduite

∆u// = 2
√

1− 4/β2 (3.26)

Pour d’autres orientations de B0 par rapport à B1, il n’y a pas de solutions simples comparables

à celle de équation 3.26 dans le cas parallèle. Aussi, pour trouver les racines correspondantes, il

faut résoudre numériquement l’équation 3.22. Comme le montre la figure 3.4, nous avons calculé

le splitting Zeeman dans le cas perpendiculaire ∆u⊥ et nous l’avons superposé à la courbe corres-

pondante au cas parallèle (équation 3.26). On peut noter que dans le cas parallèle, la valeur du

splitting qui peut fournir directement l’amplitude du champ magnétique statique n’est atteinte

que pour de grandes valeurs de β (β → ∞). À l’inverse, dans le cas perpendiculaire un splitting

est toujours observé ∆u = 2) et ceci à partir de β = 0 jusqu’à β ≈ 2, au-delà de cette valeur on

observe une forte diminution.
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Figure 3.4 – Splitting Zeeman (u = ω/Ω0) calculé théoriquement en fonction de β exprimé en radian.
La courbe bleue correspond au cas parallèle. La courbe rouge correspond au cas perpendiculaire.

Enfin, on peut remarquer que d’autres racines des équations 3.22 ou 3.24 peuvent conduire à

l’apparition de pics supplémentaires (au-delà des lignes continues de la figure 3.4).

3.1.2 Résultats expérimentaux

3.1.2.1 Aimant à bobines à air et à géométrie ellipsoïdale

Pour ce qui est de générer un (faible) champ magnétique statique, avec un dispositif adapté à

notre instrumentation, une contrainte matérielle est de pouvoir placer la sonde A de manière à

ce que le champ magnétique rf (bobine) soit perpendiculaire ou bien parallèle au champ statique

(aimant). Quant au dimensionnement du système un compromis doit être réalisé : d’une part le

dispositif doit être de taille suffisamment grande pour offrir une homogénéité de champ satisfai-

sante sur l’échantillon (tube de diamètre de 10 mm et de longueur utile 40 mm), d’autre part

sa taille doit être suffisamment réduite pour limiter sa masse et les contraintes d’alimentation

en courant. En conséquence, nous avons opté pour un système de quatre bobines circulaires à

air qui offre effectivement un double accès [52, 53]. En outre, avec des bobines reliées en série

et donc parcourues par le même courant, comme le montre l’illustration de la figure 3.5, il est

possible d’obtenir une uniformité du champ magnétique à l’ordre huit - c’est le maximum avec un

système de quatre bobines [52–54] - avec une structure de forme ellipsoïdale correspondant aux
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« bobines de Braunbeck » [55]. À titre de comparaison, les bobines classiques d’Helmholtz sont

moins performantes en termes conjugués d’uniformité de champ (ordre 4 seulement), d’efficacité

de champ (B0/I) et d’encombrement que la structure retenue.

x,y

z

α1
α2

R2

R1

1
23

4

0

R21=R2/R1

1
23

4

z
O

e2
e1

a2
a1

Figure 3.5 – Système de bobines à quatre spires et de géométrie elliptique. Vue 3D avec paramètres
géométriques primaires, à gauche. Vue 2D partielle avec paramètres auxiliaires, à droite (voir le texte
pour la définition des paramètres).

Sans reprendre entièrement le calcul de champ, il est possible de retrouver simplement les

propriétés géométriques de la structure envisagée. Ainsi dans l’hypothèse de spires minces, le

champ d’induction magnétique global créé sur l’axe Oz, peut s’exprimer en s’aidant de la formule

de Biot-Savart [56] :

B0z|z−axis =
µ0I

2
(

a2
1√

a2
1 + (z + e1/2)2

3 +
a2

2√
a2

2 + (z + e2/2)2
3 +

a2
2√

a2
2 + (z − e2/2)2

3 +
a2

1√
a2

1 + (z − e1/2)2
3 )

(3.27)

où µ0 est la permittivité de l’air, a1 et a2 sont respectivement les rayons des spires extérieures et

intérieures, et e1 et e2 sont respectivement les distances entre les spires extérieures et intérieures

(figure 3.5).

Le calcul des dérivées d’ordre 2, 4 et 6 à l’origine O (les termes impairs étant nuls en raison

de la symétrie) et leur annulation conduit au système suivant d’équations polynomiales qui fait

apparaître des variables sans dimensions :

R3
21(1− 6X1 + 5X2

1 ) + (1− 6X2 + 5X2
2 ) = 0 (3.28a)
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R5
21(1− 15X1 + 35X2

1 − 21X3
1 ) + (1− 15X2 + 35X2

2 − 21X3
2 ) = 0 (3.28b)

R7
21(−5+140X1−630X2

1 +924X3
1−429X4

1 )+(−5+140X2−630X2
2 +924X3

2−429X4
2 ) = 0 (3.28c)

où Xi = cos2(αi) avec αi = arctan(2ai, /ei) et (i = 1, 2), R21 = R2/R1 est égal au rapport des

distances (à l’origine O) R2 et R1 des spires intérieures et extérieures (c.-à-d. Ri =
√
a2
i + e2

i /4,

avec i = 1, 2) (figure 3.5). Dans le cas d’une structure sphérique (R21 = 1), il ne correspond à

aucune solution au système complet. Néanmoins, il existe une solution intéressante (sans aucune

ondulation) avec une uniformité de champ d’ordre six pour laquelle seules les dérivées d’ordre 2

et 4 sont nulles [55]. Dans le cas général d’une structure ellipsoïdale, il existe une seule solution

avantageuse avec une uniformité de champ à l’ordre huit. Cette solution est de type sphéroïdal

prolate (c.-à-d. une structure allongée suivant l’axe Oz) et l’arrangement correspond à R21 =

0, 91078, X1 = 0, 55067 et X2 = 0, 07175 (cad. α1 ≈ 42.1̊ et α2 ≈ 74.5̊ ). Il ressort que le long de

l’axe le champ s’écrit :

B0z|z−axis =
µ0I

2a2

2, 7061− 1, 705(z/a2)8 + 2, 903(z/a2)10 + ... (3.29)

Il est à noter qu’avec ce type de systèmes de bobines symétriques le degré d’uniformité de champ

s’avère être le même dans toutes les directions à partir de l’origine O [52]. D’un point de vue

pratique, les dimensions réelles et moyennes retenues pour notre prototype sont : a1 = a4 = 8, 4

cm, a2 = a3 = 11, 1 cm, e1 = 18, 8 cm et e2 = 6, 2 cm. Pour parvenir à une efficacité acceptable

avec une alimentation de courant standard (30 Volts - 2x10A), nous avons réalisé des bobines

circulaires comptant 110 spires de fil de cuivre émaillé (section d’une bobine d’environ 6 cm2)

comme le montre la figure 3.6.
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(a)

(b)

r(m)

z(m)
Bz(T)

Figure 3.6 – Contours à 1% de la valeur champ magnétique statique Bz, à gauche. Photographies de
l’aimant et la sonde RQN utilisée pour cette étude, à droite. (a) : B0 et B1 parallèles (cette photographie
montre le positionnement de la sonde avant que celle-ci ne soit déplacée vers le centre de l’aimant). (b) :
B0 et B1 perpendiculaires.

En conséquence l’efficacité peut être estimée à environ B0/I ≈ 16, 9 Gauss/A. En toute rigueur

dans le cas de bobines de section non négligeable (bobines non filaires), la démarche précédente

peut effectivement servir de point de départ [53], cependant les performances du système peuvent

être déterminées plus précisément par simulation. Ainsi à l’aide du logiciel Comsol, nous avons

simulé le champ magnétique statique dans un plan de symétrie. Comme le montre la figure 3.6

(à gauche), la zone d’homogénéité à 1% est présente sur un volume suffisant qui englobe tout

l’échantillon. L’homogénéité du champ magnétique dans la direction radiale (à partir de O) est

presque la même que celle suivant l’axe principal. En complément de nos simulations, nous avons

réalisé un calibrage de l’aimant à l’aide d’un gauss-mètre équipé d’une sonde axiale, l’efficacité

mesurée au centre est d’environ B0/I ≈ 16, 7 Gauss/A .

3.1.2.2 Spectres du HMT en présence d’un faible champ magnétique statique

Quelques résultats expérimentaux typiques sont présentés sur la figure 3.7.
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B0//B1 B0┴B1

100µs

300µs

Figure 3.7 – Doublets Zeeman obtenus avec un échantillon de HMT à 3,3 MHz en présence d’un champ
magnétique statique de 2,6 Gauss (1024 accumulations, séquence d’impulsion one-pulse, temps d’échan-
tillonnage : 50µs, 2048 points, temps mort : 300µs. En haut : durée d’impulsion correspondant au premier
maximum de la courbe de nutation sans champ magnétique statique (pseudo-impulsion à 90̊ ). En bas :
durée d’impulsion correspondant à une pseudo-impulsion à 180̊ .

Comme prévu (et espéré), on observe des doublets Zeeman. On peut cependant remarquer qu’en

fonction de la durée d’impulsion rf et de l’orientation relative des deux champs magnétiques, ces

doublets sont plus ou moins prononcés. De plus, lorsque l’impulsion rf devient suffisamment longue,

les pics deviennent négatifs et la forme du spectre change.

3.1.2.3 Courbes de nutation du HMT en présence d’un faible champ magnétique

statique

Les courbes de nutation (intensité du signal en fonction de la durée de l’impulsion d’excitation)

constituent le premier test de la théorie développée ci-dessus. Les résultats expérimentaux de la

figure 3.8 ont été obtenus avec un champ magnétique statique de 4 G dans le cas où les deux

champs magnétiques sont parallèles. On a fait varier l’angle β directement proportionnel à la

durée de l’impulsion, de 0,25 rad à 9 rad. On remarque une excellente concordance entre les

points expérimentaux et la courbe théorique (équation 3.19).
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Figure 3.8 – Courbe de nutation du HMT obtenue à 3,3MHz en présence d’un champ magnétique statique
de 4 Gauss qui est parallèle au champ rf. L’échelle horizontale correspond à la durée de l’impulsion en µs.
La courbe continue est calculée à partir de l’équation 3.16 avec 19667 rad.s−1 (voir aussi la figure 3.3)

Dans le cas perpendiculaire, il est impossible d’obtenir une superposition des points expérimen-

taux de la figure 3.9 (points rouges, à droite) avec la courbe théorique de la figure 3.3 (en rouge).

Cependant, comme les échelles verticales des figures 3.8 et 3.9 sont identiques, on constate que

les différences d’intensité entre le cas perpendiculaire et le cas parallèle, prédites théoriquement

(voir la figure 3.3), semblent être approximativement vérifiées.

Pour expliquer cette différence entre les cas parallèle et perpendiculaire, on peut remarquer que,

dans le cas perpendiculaire, les pics sont plus larges et semblent être affectés de déformations (dis-

torsions) indésirables. Nous avons alors pris conscience que ces artéfacts pourraient être dus au

temps mort ajouté entre la fin de l’impulsion rf et le début de l’acquisition de données (à l’époque

où cette étude a été menée, nous n’avions pas encore mis en service le « Q-switch » décrit au

chapitre 2). En effet, ce temps mort entraîne une perte d’information qui dépend fortement de

l’amortissement du fid. Cet amortissement est évidemment lié à la largeur de raie effective dans le

domaine spectral mesurée sur le doublet Zeeman, celle-ci étant fortement dépendant de la durée

d’impulsion (figure 3.4 ). Par conséquent, dans ce cas, la perte de l’information varie le long de

la courbe de nutation. D’autre part, nous avons négligé jusqu’ici le champ magnétique local. Ce

dernier comprend le champ magnétique terrestre de l’ordre de 0,5 Gauss et qui est modifié par

l’environnement magnétique local.



103

En raison des conditions d’acquisition (temps mort = 200µs) et du post traitement (« left shift »

de deux points), les six premiers points du fid sont perdus. Compte tenu du rôle important de ces

premiers points dans la définition de l’intensité du signal global ( qui se traduit dans le domaine

temporel par l’amplitude du fid au temps zéro ou par l’aire du spectre dans le domaine fréquen-

tiel), il semble important d’en récupérer, au moins, une partie. Pour cela, nous allons utiliser une

technique de post-traitement communément utilisée en RMN et qui permet de prédire les points

avant (« forward ») ou arrière (« backward ») des points du fid. Cette prédiction est dite linéaire,

car la valeur prédite est une fonction linéaire des données qui la précédent ou qui la suivent. Dans

notre cas, il est s’agit de « Backward Linear Prediction » qui est donnée par l’équation [57] :

ak =
M∑
m=1

bmak+m + ek (3.30)

où M est l’ordre de l’équation linéaire. bm sont les coefficients que l’on doit évaluer et ek représente

le bruit.

Cette méthode n’est pas infaillible et peut conduire à des résultats erronés qui se traduisent (par

exemple) par un spectre trois fois plus large que la normale. Aussi, dans notre cas, seul trois des

six points perdus ont pu être restaurés. Le résultat de la prédiction (après transformée de Fourier)

est donné par le spectre de la figure 3.9, à gauche. Comme on peut le remarquer, l’intensité

globale du spectre corrigé est trois fois supérieure à celle du spectre brut, ce qui représente une

amélioration considérable. L’autre caractéristique frappante est le changement de la forme du

spectre (et l’élimination de ce qui, à l’évidence, correspondait à des distorsions), avec notamment

une légère diminution de l’éclatement Zeeman. C’est ce qui explique les écarts entre les points bruts

et les points corrigés par prédiction de la figure 3.9, à droite. Finalement, grâce à l’application

de ces techniques de prédiction linéaire, on parvient à retrouver, pour ce qui est des courbes de

nutation, un accord acceptable entre théorie et expérience.
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Figure 3.9 – À gauche : spectres du HMT obtenus à 3,3MHz dans le cas perpendiculaire pour un champ
magnétique statique estimé à 4 G et pour une longueur d’impulsion de 100µs qui correspond au premier
maximum de la courbe de nutation (sans champ magnétique). Doublet en noir : transformée de Fourier
du fid brut. Doublet en rouge : transformée de Fourier du fid après mise en œuvre des techniques de
prédiction linaire LP (voir texte). À droite : courbe de nutation expérimental dans le cas perpendiculaire.
Points rouges : données brutes, carrés : données corrigées par LP. La courbe continue a été recalculée à
partir de l’équation 3.18.

3.1.2.4 Eclatements Zeeman et simulations

L’autre grandeur facilement mesurable est l’écartement (« splitting ») du doublet Zeeman

(quand il existe). En fait, comme suggéré plus haut, cet écartement ne fournit pas directement la

valeur du champ B0 (sauf dans certaines conditions expérimentales, voir plus bas). Ce splitting

constitue donc un test intéressant des simulations issues des développements théoriques exposés

plus haut. En fait, nous avons procédé à des simulations de la totalité du spectre qui prennent en

compte les conditions d’acquisition du signal (ou de sa reconstruction partielle). Ces simulations

ont été réalisées en reconstruisant le signal dans le domaine des temps (fid) puis en revenant au

domaine des fréquences (spectre) par transformée de Fourier. Une analyse de forme de raie fait

nécessairement appel aux équations 3.12 qui prennent en compte l’effet de l’impulsion rf et la

moyenne de poudre. Chaque fréquence ν − ν0 (ν0 étant la fréquence de résonance) est associée à

une valeur donnée de l’angle θ selon la relation

cos θ =
2π(ν − ν0)

Ω0

(3.31)



105

Le spectre s’étalant dans la plage de fréquence [−Ω0

2π
,
Ω0

2π
], celle-ci est divisé en N intervalles (en

pratique, N = 1024) de telle sorte que la fréquence du kime point (
−N

2
6 k 6

N

2
) soit donnée

par

cos θ =
2πkΩ0

N/2
(3.32)

Les données dans le domaine des temps sont alors synthétisées selon l’expression ci-dessous :

S(t) =

k=N/2∑
−k=N/2

F [2π(νk − νc)]exp[2iπ(νk − νc)t]exp(−t/T2) (3.33)

La constante de temps T2 correspond à un temps de relaxation transversale effectif qui caractérise

l’amortissement du fid. Bien que l’expression ci-dessus constitue un fid idéal, elle peut être modifiée

sans difficulté de manière à simuler les conditions réelles d’acquisition du signal, par exemple en

éliminant les premiers points du fid et en appliquant éventuellement une procédure de prédiction

linéaire.

Figure 3.10 – Splitting(s) Zeeman représentés par la variable réduite u = ω/Ω0 (avec Ω0 = 199rad.s−1

qui correspond à un champ B0 = 4, 04G). Les points avec les barres d’erreur correspondent aux résultats
mesurés à partir des spectres corrigés. Les courbes en tirets sont les résultats simulés en tenant compte
du temps mort. Courbe pointillée : résultats simulés en prenant en compte les données corrigées. Courbes
rouges : cas perpendiculaire. Courbes bleues : cas parallèle.

Comme les corrections par prédiction linéaire des fids conduisent à la restauration de seulement
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trois points au début du fid, il n’est pas surprenant que les courbes simulées de la figure 3.10

diffèrent des courbes théoriques de la figure 3.4 (qui correspondent à des fids idéaux). L’accord

entre les points expérimentaux et les courbes simulées semble tout à fait satisfaisant. On peut voir

que pour le cas perpendiculaire, les deux courbes simulées présentent la même tendance que la

courbe idéale de la figure 3.4. En revanche, dans le cas parallèle, les courbes simulées diffèrent de

manière significative de la courbe idéale de la figure 3.4. En particulier lorsque le splitting qui n’est

pas censé apparaitre pour de faibles valeurs de β devient visible. La conséquence du temps mort

souligne l’importance des premiers points dans la détermination de la forme des spectres. Ceci est

illustré par la comparaison entre les spectres expérimentaux et les spectres simulés à la figure 3.11.

Globalement, l’accord entre l’expérience et la simulation est acceptable mais reste meilleur dans

le cas parallèle. Dans ce dernier cas, les données brutes conduisent à un faux splitting (figure 3.11,

en haut, à gauche) ou à une résolution spectrale accrue qui fait que le splitting est légèrement

supérieur à la normal (figure 3.11, en haut, à droite). Les splittings mesurés directement à partir

des données brutes sont aussi légèrement erronés dans le cas perpendiculaire. L’autre avantage de

la prédiction linéaire est l’amélioration du rapport signal/bruit. Comme nous l’avons déjà signalé,

la prédiction linéaire n’est pas "la technique magique" qui fournit systématiquement un résultat

fiable. Aussi, c’est à la suite de cette étude que nous avons commencé à réfléchir à la mise en œuvre

du circuit de Q-switch (chapitre précédent). La figure 3.12 permet d’apprécier les améliorations

apportées par ce dispositif expérimental (qui ne fait donc appel à aucun calcul ni à aucun modèle)

et qui, dans ce cas, conduit à un résultat très proche de celui obtenu par prédiction linéaire.
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B1//B2

B1┴B2

100µs 130µs

Figure 3.11 – Comparaison entre les spectres expérimentaux et les spectres simulés (avec les mêmes
paramètres que ceux indiqués dans la légende de la figure 3.10). Les spectres bruts sont en bleu et les
spectres simulés correspondants sont en vert. Les spectres corrigés par prédiction linéaire sont en noir et
les spectres simulés correspondants sont en rouge.

-10000 -5000 0 5000 10000 

f(Hz) 

Figure 3.12 – Comparaison entre un spectre brut (en bleu, sonde standard nécessitant un temps mort
de 300 µs), un spectre issu d’un traitement par prédiction linéaire (en vert, prédiction de 3 points qui
précèdent le fid correspondant au spectre brut), un spectre obtenu avec activation du dispositif de Q-
switch (en jaune, avec un temps mort de 150 µs). On pourra noter que le spectre brut fait apparaître un
« faux » doublet.

3.1.2.5 Influence de l’orientation de B0 par rapport à B1 sur l’intensité du signal.

Incidence du champ magnétique terrestre.

Les développements théoriques précédents ainsi que les vérifications expérimentales indiquent

clairement que l’application d’un champ magnétique statique relativement faible, durant une

simple expérience de RQN de l’azote-14 dans le cas où le tenseur de gradient de champ électrique
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est de symétrie axiale, avait une influence considérable non seulement sur la forme de raie (avec,

pour le moins un certain élargissement du signal, et, éventuellement, l’apparition d’un doublet

Zeeman) mais également sur l’intensité du signal. On peut dès lors s’interroger sur l’incidence du

champ magnétique terrestre qui, sauf mise en œuvre d’un dispositif expérimental extrêmement

complexe et coûteux, ne peut sérieusement être annulé. Ce champ magnétique étant très faible,

il ne faut pas s’attendre à des effets spectaculaires. Néanmoins, nous verrons que l’intensité du

signal aussi bien que la largeur de raie du HMT en dépendent effectivement.

Jusqu’ici nous nous sommes intéressés à l’intensité du signal seulement dans les deux cas de

champsB0 etB1 parallèles ou perpendiculaires. Dans le but d’observer l’influence d’une orientation

quelconque, une sonde orientable a été construite par Monsieur Pierre-Louis Marande (technicien

en mécanique au laboratoire). Le but ultime sera de faire varier l’orientation de la bobine rf par

rapport au champ magnétique terrestre. Auparavant, nous avons voulu vérifier la formule 3.18

qui met en évidence l’influence de l’angle α entre B0 et B1. Pour ce faire, nous avons utilisé un

champ magnétique statique de 6 G parfaitement défini et suffisamment intense, non seulement

par rapport au champ terrestre, mais permettant également de s’affranchir d’effets éventuels de

la largeur de raie naturelle (voir plus bas à propos du champ terrestre).

Comme le montre la photographie de la figure 3.13 à droite, il est possible d’orienter le champ B1

par rapport à B0 suivant les deux angles polaires Θ et ϕ, ce qui revient à faire varier l’angle α de

la formule 3.18.
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Figure 3.13 – Photographie du banc de mesure. À gauche : aimant à bobines à air avec une structure
sphérique. À droite : la sonde orientable à l’intérieur de l’électroaimant avec une représentation des angles
polaires ( Θ et ϕ) qui définissent l’orientation du champ magnétique rf B1 dans le repère fixe (X′,Y′,Z′).

Pour générer le champ magnétique statique B0, nous avons utilisé un aimant à quatre bobines

circulaires à air (bobines de Braunbeck) dont la structure est sphérique (a1 = a4 = 21, 8 cm,

a2 = a3 = 30 cm, e1 = 43, 2 cm et e2 = 12, 9 cm). Ce dernier a été construit dans le cadre

des travaux de thèse de Jean-Paul Andretzko [58] au laboratoire d’Electronique de la Faculté des

Sciences de Nancy et présente une efficacité d’environ B0/I ≈ 0, 36 Gauss/A.

Nous avons donc mesuré l’intensité du signal du HMT en présence d’un champ magnétique statique

B0 de 6 Gauss, avec β = 0, 9 rad (durée d’impulsion = 100µs) et en faisant varier dans un premier

temps l’angle Θ puis l’angle ϕ. Quelques spectres sont montrés à la figure 3.14.

5 000 Hz

Figure 3.14 – Spectres de HMT en présence d’un champ magnétique statique de 6 Gauss pour différentes
orientations de la bobine rf par rapport à la direction du champ magnétique statique. Spectre bleu : 0̊ ,
rouge : 90̊ , vert : 180̊ .

Comme le montre la figure 3.15, en plus de la similitude entre les résultats obtenus en variant
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l’angle Θ (points verts) ou l’angle ϕ (losanges rouges), on retrouve la perte de sensibilité d’un

facteur 3 qui a été mise en évidence auparavant. Les écarts entre la courbe théorique et les

points expérimentaux sont parfaitement acceptables compte tenu des conditions expérimentales

(influence même mineure du champ terrestre, inhomogénéité du champ appliqué, rotation de

l’échantillon ...).

0
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Figure 3.15 – Variation normalisée de l’intensité du signal RQN du HMT en fonction de l’angle α entre
le champ magnétique statique de B0 = 6 Gauss et le champ magnétique rf. En bleu : courbe théorique.
Les points verts sont obtenus en faisant varier l’angle Θ. Les losanges rouges sont obtenus en faisant varier
l’angle ϕ.

Le bien-fondé de la théorie développée ci-dessus étant vérifié, nous pouvons passer aux effets du

champ magnétique terrestre qui, compte tenu de diverses perturbations, sera plutôt qualifié de «

champ magnétique statique local ». Tout d’abord, nous avons, à l’aide d’un gaussmètre, déterminé

l’amplitude et la direction de ce champ local. Ensuite, nous avons positionné la sonde orientable de

telle manière que l’angle α puisse varier entre 0 et π. Les résultats expérimentaux sont présentés

sur la figure 3.16, où on peut remarquer que la variation de l’intensité du signal n’est pas aussi

grande que celle observée avec un champ de 6 Gauss. Quelques spectres sont montrés à la figure

3.17. Pour expliquer cette différence, nous pouvons tenter de prendre en compte la largeur à mi-

hauteur ∆ω1/2 en l’absence de tout champ magnétique statique (largeur de raie naturelle). On

peut considérer que le champ magnétique statique n’a pas d’effet sur le signal RQN, tant que le

décalage en fréquence ω = γB0 cos Θ = Ω0 cos Θ est plus petit que ∆ω1/2. À cet effet, on définira
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r de la façon suivante

r =
∆ω1/2

Ω0

=
∆ω1/2

γB0

(3.34)

En effet, lorsque γB0 est grand par rapport à la largeur à mi-hauteur, r devient négligeable et

donc l’équation 3.18 reste valable. En revanche, lorsque r > 1 le champ magnétique statique ne

devrait avoir aucun effet visible sur le spectre RQN. Ainsi, dans le cas où r < 1 et que −r < u < r,

l’intensité du signal en fonction de α est donnée par :

I(α, r) =

∫ 1

r

∫ 2π

0

sin[β(sinα cosϕu− cosα
√

1− u2)](sinα cosϕu− cosα
√

1− u2))dϕdu+∫ r

−1

∫ 2π

0

sin[β(sinα cosϕu− cosα
√

1− u2)](sinα cosϕu− cosα
√

1− u2))dϕdu

(3.35)

La courbe théorique suivant l’équation 3.35 a été ajustée en utilisant la valeur mesurée du champ

magnétique local B0 =0,42 Gauss (courbe en bleu de la figure 3.16), ce qui nous a permis d’extraire

la valeur de ∆ω1/2 = 1760± 120 rad/s (280± 20 Hz).
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Figure 3.16 – Variation normalisée de l’intensité du signal RQN du HMT en fonction de l’angle α entre
le champ magnétique statique local et le champ magnétique rf. En bleu : courbe théorique ajustée avec
B0 = 0, 42 Gauss, en vert : les points expérimentaux.

Plutôt qu’une troncature de l’intégrale (comme dans l’équation 3.35), il est aussi possible de re-

trouver l’élargissement naturel des raies en superposant ces dernières aux spectres expérimentaux
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comme le montre la figure 3.17.

Figure 3.17 – Spectres de HMT en présence d’un champ magnétique statique local de 0,42 Gauss pour
différentes orientations de la bobine rf par rapport à la direction du champ magnétique statique. De
gauche à droite : 0̊ , 90̊ , 180̊ .

En fait, il apparaît que la valeur trouvée pour la largeur de raie à mi-hauteur est tout à fait

comparable au résultat précédent. Il se trouve que la largeur de la raie RQN du HMT est de

l’ordre de 600 Hz. Il est bien évident que, vu sa faible valeur, le champ magnétique terrestre ne

peut induire un doublet Zeeman. En revanche, les résultats ci-dessus montrent qu’il provoque

un élargissement du même ordre de grandeur que la largeur de raie naturelle. D’un point de vue

physicochimique, ce résultat est important et justifie sans doute l’étude expérimentale et théorique

que nous avons menée. Jusqu’ici, il était en effet difficile d’expliquer la différence entre le temps

de relaxation transversale mesuré par les méthodes impulsionnelles (T2) [59–61] et le temps de

relaxation transversale déduit de la largeur de raie (T ∗2 ).

Ce point est maintenant éclairci mais il faut remarquer que cela ne s’applique qu’aux tenseurs

de gradient de champ de symétrie axiale. En effet, dans le cas général (tenseur sans symétrie ; ce

qui fait l’objet du paragraphe suivant), le champ terrestre, du fait de sa faible valeur, ne peut

apporter aucun effet palpable.
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3.2 Cas général : tenseur de gradient de champ électrique

sans symétrie. Détermination du paramètre d’asymétrie

à partir d’une seule transition

La situation est ici radicalement différente du cas précédent. En effet, la dégénérescence du

niveau d’énergie correspondant à m = ±1 est levée et, au lieu d’une seule transition, on a affaire à

trois transitions (voir chapitre 1). L’Hamiltonien quadrupolaire étant plus compliqué, il est évident

que l’adjonction d’un terme Zeeman ne pourra être traitée de la même manière. En contrepartie de

cette complexité, il faut s’attendre à ce que les effets dus à l’application d’un champ magnétique

faible apportent davantage d’information.

Afin de caractériser un composé inconnu, on doit connaître ses deux paramètres Vzz et η qui

décrivent l’environnement électrique dans lequel se trouve le noyau quadrupolaire (cf. chapitre 1

§2.2). Or, comme on a pu le voir, les fréquences de transition dépendent directement de ces deux

paramètres. Aussi, il est indispensable de déterminer expérimentalement, au moins, deux de ces

fréquences. Avec une gamme de fréquence qui s’étend de quelques centaines de kHz à 6 MHz, la

recherche de résonance peut être très longue et fastidieuse, lorsqu’on ne dispose pas d’un appareil

large bande [62]. Pour des raisons de sensibilité, la résonance à la fréquence la plus élevée (ω+) est

la moins difficile à retrouver. Aussi, nous allons décrire une méthode qui va permettre de retrouver

les paramètres Vzz et η en analysant le spectre de la transition ω+ obtenu en présence d’un faible

champ magnétique statique. Nous allons démontrer dans le paragraphe qui suit que la forme du

spectre obtenu en présence d’un faible champ magnétique statique ne dépend pas uniquement

du champ magnétique rf et de l’amplitude du champ magnétique statique mais également du

paramètre d’asymétrie η.
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3.2.1 Calcul du déplacement en fréquence

Nous nous intéressons à la transition ω+ qui se produit entre les deux états |0〉 et (1/
√

2)(|1〉+

| − 1〉) où |0〉, |1〉 et | − 1〉 représentent les vecteurs propres de l’opérateur Îz respectivement

associés aux valeurs propres 0, 1 et -1. Si l’on suppose que le champ magnétique statique B0 est

appliqué le long de l’axe Z du repère de laboratoire, l’Hamiltonien Zeeman Ĥz vu précédemment

(équation 3.2) reste valable. On considère, de nouveau, que γB0 est suffisamment faible pour que

l’énergie des différents niveaux puisse être corrigée par un calcul de perturbation [18]. Partant de

ces hypothèses, nous allons construire la matrice associée à Ĥz sur la base des vecteurs propres

de ĤQ. Nous obtenons

[Hz] = −γB0


0 iuy ux

−iuy 0 uz

ux uz 0

 (3.36)

Compte tenu de l’équation 3.36, et contrairement au cas η = 0, il apparaît que les corrections de

premier ordre (éléments diagonaux) sont nulles. Par conséquent, nous devons nous tourner vers

les corrections de deuxième ordre [63]. Pour chaque niveau d’énergie r, cette correction peut être

exprimée sous la forme

∆Er = −
∑
k 6=r

|(Hz)rk|2

ω
(0)
rk

(3.37)

où ω(0)
rk correspond à la fréquence de la transition r → k, en l’absence de tout champ magnétique.

À l’aide de l’équation 3.37, il est très simple de corriger la fréquence de la transition ω+ par

ω
(B0)
+ = ωQ(1 + η/3) +

Ω2
0

ωQ
(

2u2
x

1 + η/3
+

u2
y

1− η/3
+

u2
z

2η/3
) (3.38)

avec Ω0 = γB0. À l’exception d’un facteur 4/3 présent dans l’expression de ωQ, l’équation 3.38

est en parfait accord avec les calculs antérieurs [64]. On pourra remarquer que la correction est ici



115

Ω2
0/ωQ en nécessitant un champ plus important (de l’ordre de la centaine de Gauss) que lorsque le

tenseur de gradient de champ est de symétrie axiale. Dans ce cas, la correction était simplement

en Ω0, requérant un champ, au plus, de quelques Gauss.

D’autre part, deux points importants sont à noter : i) la correction est toujours positive, donc le

spectre devrait s’étendre d’un côté du pic mesuré en l’absence de B0 ; ii) chaque terme implique le

carré d’une fonction cosinus ( par exemple, u2
z est égale à cos2 θ où θ est l’angle entre Z et z) ; On

s’attend donc à un spectre qualitatif qui ressemblerait à un modèle d’anisotropie de déplacement

chimique RMN qui implique également un cos2 θ. En effet, toutes les variables de l’équation 3.38

peuvent être exprimées en fonction des angles polaires 0 ≤ θ ≤ π et 0 ≤ ϕ ≤ 2π qui précisent

l’orientation de B0 dans le système d’axes principaux. Dans ce cas, l’ensemble de ces angles doivent

être considérés pour la transformation du repère (X,Y,Z ) vers (x,y,z). Cette dernière est obtenue,

d’abord, par une rotation propre autour de X qui amène Z à z, suivie d’une rotation propre autour

de z qui amène X à x. Les plages de variation de ces deux angles de rotation sont identiques à

celles de θ et ϕ. Ainsi, nous pouvons écrire

ux = cos(Z, x) = sin θ cosϕ (3.39a)

uy = cos(Z, y) = sin θ sinϕ (3.39b)

uz = cos(Z, z) = cos θ (3.39c)

En considérant seulement le décalage par rapport à la fréquence de résonance ωQ(1+η/3) et après

avoir remplacé les expressions de ux, uy et uz dans l’équation 3.38, on aboutit à

ω(θ, ϕ) =
Ω2

0

ωQ
(
2 sin2 θ cos2 ϕ

1 + η/3
+

sin2 θ sin2 ϕ

1− η/3
+

cos2 θ

2η/3
) (3.40)
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En annulant la dérivée de l’équation 3.40 par rapport à θ et ϕ, on obtient la valeur maximum de

ω(θ, ϕ) pour θ = 0 quelque soit la valeur ϕ

ωmax =
Ω2

0

ωQ

3

2η
(3.41)

avec |η| < 1

De même, il existe une valeur minimale pour θ = φ = π/2

ωmin =
Ω2

0

ωQ

1

1− η/3
(3.42)

Dans le but de retrouver l’expression de η, on définit r par

r =
ωmax
ωmin

(3.43)

et, à partir des équations 3.41 et 3.42, on peut écrire :

η =
3

2r + 1
(3.44)

Le paramètre d’asymétrie η peut donc être déterminé avec précision à condition qu’il y ait un

écart suffisant entre ωmax et ωmin. Cette propriété est représenté à la figure 3.18 où on peut

voir que la transition la plus haute ω+ présente la plus grande variation en fonction de η. Deux

autres caractéristiques, visibles sur la figure 3.18, méritent quelques commentaires : i) lorsque

η → 0, les calculs de perturbation de second ordre ne sont plus valables (dans le cas où η est

strictement nul, un calcul de perturbation au premier ordre peut être appliqué) et un calcul exact

est nécessaire [65], ii) quand η → 1, des valeurs plus grande du champ magnétique statique sont

nécessaires pour parvenir à une différence entre ωmax et ωmin.



117

Figure 3.18 – Sensibilité des trois transitions de l’azote-14 en fonction du paramètre d’asymétrie η, en
présence d’un faible champ magnétique statique. Cette fonction est représentée par la fréquence relative
d’étalement de chaque ligne (voir le texte pour la signification des différents symboles).

3.2.2 Formes de raie

Pour calculer l’amplitude du signal, on doit prendre en compte non seulement l’amplitude du

champ rf, mais aussi l’orientation relative des deux champs magnétiques.

3.2.2.1 Cas où les deux champs magnétiques sont parallèles

Lorsque la direction de B1 et celle de B0 coïncident, l’amplitude du signal d’un micro-cristallite

ne dépend que des angles polaires (θ, ϕ) qui ont été définis plus haut [18]. Rappelons que, confor-

mément à cette définition, l’axe X du repère fixe, nécessairement perpendiculaire à Z, et également

perpendiculaire à l’axe z (un des axes principaux du tenseur de gradient de champ électrique).

P (θ, ϕ) = sin(β sin θ cosϕ) sin θ cosϕ sin θ (3.45)

avec β = γB1τ , τ étant la durée de l’impulsion (voir plus haut).

En raison de la complexité des expressions impliquées dans les calculs du signal dans le domaine

fréquentiel, nous nous sommes tournés vers une méthode numérique. À cette fin, le domaine
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fréquentiel [0, ωmax] a été fractionné en n intervalles identiques (dans notre cas n = 256), et on

fait varier θ (de 0 à π) et ϕ (de 0 à 2π) selon un pas régulier tel que 500 valeurs couvrent chacun

de ces intervalles. Pour chaque couple (θ,ϕ), la fréquence ω est calculée (équation 3.40) ainsi que

l’amplitude correspondante (équation 3.45). ). Celle-ci est ajoutée à ce qui avait été obtenu pour

les précédents couples (θ,ϕ). Au final, on obtient pour chaque valeur de ωk l’amplitude du signal

S(ωk). Cependant le résultat (ωk, S(ωk)) correspond à une distribution dans le domaine spectral

(qu’on peut appeler "spectre primitif" ) et non au véritable spectre, qui peut être retrouvé après

convolution avec une fonction d’élargissement (lorentzienne ou gaussienne). En pratique, cette

dernière opération est réalisé dans le domaine temporelle où le signal est simplement multiplié

par une fonction appropriée d’élargissement (par exemple, une multiplication exponentielle). À

un instant donné tl, on a

T (tl) =
n∑
k=l

S(ωk) cos(ωktl)exp(−tl/T ∗2 ) (3.46)

Après transformée de Fourier, on obtient le spectre final comme le montre la figure 3.19.

3.2.2.2 Cas où les deux champs magnétiques sont perpendiculaires

Là encore, il est nécessaire de passer du repère de laboratoire (X,Y,Z) à celui du tenseur de

gradient de champ électrique (x,y,z). On rappelle, que l’axe Z correspond à la direction du champ

magnétique statique B0 tandis que X correspond à la direction du champ magnétique rf B1. Ce

dernier axe ne peut donc plus être choisi arbitrairement par rapport à (x,y,z). De manière à se

retrouver dans une situation faisant intervenir les angles θ et ϕ, il faut d’abord amener, au moyen

d’une rotation autour de Z, l’axe X perpendiculairement au plan (Z,z). L’angle de cette rotation,

désigné par χ dans ce qui suit, dépend évidemment de chaque microcristallite. Les trois angles

(χ, θ, ϕ) ne sont autres que les trois angles d’Euler et, comme, il existe deux façons de faire en
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sorte que X soit perpendiculaire au plan (Z,z), la plage de variation des trois angles d’Euler se

limite à l’intervalle [0, π]. Les quantités ux, uy et uz de l’équation 3.39 sont toujours valables et

la seule différence concerne l’équation 3.45 où il est nécessaire de définir un angle Φ entre l’axe

x du repère du tenseur de gradient de champ électrique et de l’axe X du repère de laboratoire

(direction de B1). L’amplitude du signal, pour un micro-cristallite donné, s’écrit de la manière

suivante :

P (Φ) = sin(γB1 cos Φ) cos Φ sin θ (3.47)

Φ peut être exprimé en fonction des trois angles d’Euler avec

cos(Φ) = cosχ cos θ cosϕ− sinχ sinϕ (3.48)

Le résultat de la simulation qui fait appel aux mêmes méthodes et aux mêmes paramètres que

pour le cas parallèle, est présenté figure 3.19.

Figure 3.19 – Simulation de spectres de la transition ω+ en présence d’un faible champ magnétique
statique. À gauche : B1 parallèle à B0. À droite : B1 perpendiculaire à B0 le cas perpendiculaire. En
bleu : spectre après convolution. En rouge : spectre primitif dont l’amplitude a été divisée par deux pour
des raisons de lisibilité. Paramètres ωQ = 25, 88106rad.s−1, η = 0, 38, B0 = 122G, β = 80̊ (choisi pour
éviter des formes de raie plus compliquées intervenant à des valeurs plus importantes de β ; voir plus bas),
T ∗2 = 2, 1ms, γ(N − 14) = 1932rad/G
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Outre les différences que présentent les spectres correspondant aux deux orientations, ils dé-

montrent l’importance du choix entre les deux orientations en vue du calcul du paramètre d’asy-

métrie. Par exemple, pour le cas perpendiculaire (figure 3.19, à droite), le spectre est limité par

de quasi-verticales qui correspondent respectivement à ωmin et à ωmax, ce qui permet un calcul

direct de η (voir l’équation 3.48).

3.2.3 Vérification expérimentale de la détermination du paramètre

d’asymétrie

Dans le but de valider notre théorie nous avons réalisé des expériences sur l’échantillon de

nitrite de sodium NaNO2 à la fréquence la plus élevée ω+ (4,64 MHz), en utilisant l’aimant décrit

précédemment (figure 3.6). Sur la figure 3.20, on peut voir deux spectres typiques obtenus avec

différentes durées de l’impulsion ( β = 80̊ et 300̊ ), dans le cas perpendiculaire (le cas le plus adapté

pour le calcul de η). Outre la différence de signe, les deux spectres expérimentaux présentent des

formes spéciales qui rejoignent celles trouvées par simulation (en utilisant les équations 3.47 et

3.48). De plus, nous pouvons remarquer quelques petits écarts qui sont dus probablement aux

variations de température lors du processus d’accumulation des fids. Une autre origine possible de

ces écarts peut être la formation d’écho lors de l’acquisition du signal [66]. Ce phénomène apparaît

en raison de la combinaison des effets d’offset et de l’élargissement non homogène du pic (comme

c’est le cas ici) et est susceptible de se produire à des valeurs élevées de β ( comme c’est cas du

spectre de la figure 3.20, à droite). En mesurant les deux extrémités verticales du spectre de la

figure 3.20 à gauche (ωmax = 1, 485± 50Hz et ωmin = 376± 40Hz), on peut estimer le paramètre

d’asymétrie en utilisant l’équation 3.48, ce qui nous conduit à η = 0, 34± 0, 05 qui est très proche

de la valeur exacte 0,38 (calculé à partir des fréquences expérimentales des transition ω+ et ω−).

Une valeur plus précise serait vraisemblablement obtenue par ajustement de la totalité du spectre.

Une fois connue la valeur de η, on déduit celle de ωQ à partir de la fréquence de résonance (sans
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champ magnétique) et on accède ainsi aux deux paramètres définissant le tenseur de gradient de

champ électrique.

Figure 3.20 – Spectres de NaNO2 à 4,64 MHz en présence d’un champ magnétique statique, dans le cas
où B1 est perpendiculaire à B0. En rouge les spectres simulés. En bleu les spectres expérimentaux. À
gauche : β = 80̊ . À droite : β = 300̊ . Autres paramètres : T ∗2 = 4, 5ms, ωQ = 25, 88106rad.s−1, η = 0, 38,
B1 = 122G, B1 ≈ 10, 5G, γ(N − 14) = 1932rad/G

3.3 Conclusion du chapitre III

Nous avons pu établir, dans ce chapitre, une théorie assez complète de l’effet d’un faible champ

magnétique statique en RQN de l’azote-14. On distingue deux cas, selon que le paramètre d’asy-

métrie du tenseur de gradient de champ électrique η soit nul ou non.

-Dans le premier cas (η = 0), on a pu démontrer qu’un véritable doublet Zeeman n’est pas tou-

jours visible. De plus, ce dernier ne varie pas seulement en fonction de l’amplitude de B0 mais

aussi de l’amplitude B1 (traduite par la durée d’impulsion) sans oublier l’orientation de B0 par

rapport à B1, ce qui exclut l’hypothèse des mesures directes de B0 (gaussmètre RQN). Un autre

résultat tout aussi intéressant est le gain en sensibilité en passant de B0 perpendiculaire à B1

à B0 parallèle à B1, qui est approximativement d’un facteur 3 lorsque le champ est important

et un facteur 1,4 en champ local. Une retombée essentielle est la mesure, grâce à ces procédures



122

expérimentales, de la largeur de raie naturelle. Il s’avère en effet que la largeur de raie observée

est due pour moitié au champ magnétique terrestre. D’autre part, nous avons pu tester, dans le

cas de nos expériences, les méthodes de prédiction linéaire. Grâce à ces méthodes, nous avons

pu restaurer trois des six premiers points du fid (perdus à cause du temps mort) qui comportent

l’essentiel des informations concernant la forme du spectre, ce qui nous a permis d’améliorer la

résolution du spectre mais aussi le rapport signal/bruit.

-Dans le cas η 6= 0, on a pu constater qu’en plus des trois paramètres : amplitudes de B0 et de B1

et l’orientation de B0 par rapport à B1, la forme du spectre est liée au paramètre d’asymétrie η.

Ainsi, ce dernier peut être calculé en analysant le spectre correspondant à une seule transition (en

présence d’un faible champ magnétique), ce qui, dans le cas d’une molécule qui n’a pas encore été

étudiée par RQN de l’azote-14, réduit de plus d’un facteur deux le temps consacré à la recherche

des transitions permettant une caractérisation du tenseur de gradient de champ électrique.
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Eu égard à la variété et à l’intérêt des molécules contenant un ou plusieurs atomes d’azote, à la

nécessité de les identifier et de les caractériser, on peut inférer que la RQN de l’azote-14 est appelée

à se développer et à devenir, de par sa fiabilité, un moyen d’investigation majeur. Les fréquences

de résonance sont en effet des indicateurs extrêmement précis de ce que sont ces molécules à

l’état solide. Néanmoins, comme cela a été montré tout au long de ce mémoire, cette technique

spectroscopique ne va pas sans difficultés, la principale d’entre elles ayant trait à l’acquisition du

signal. Comme les résonances se situent dans une gamme de fréquences très basse, ce signal est

faible et, par voie de conséquence, peut être en partie masqué par les signaux transitoires qui

suivent l’impulsion d’excitation (encore appelée impulsion de champ radio-fréquence). Ce sont

ces deux aspects de la Résonance Quadrupolaire de l’azote-14 auxquels nous avons tout d’abord

tenté d’apporter notre contribution. Nous avons optimisé les sondes et surtout montré, lors d’une

étude assez exhaustive, que l’impulsion d’excitation conservait toute son efficacité avec une faible

puissance radio-fréquence. En plus d’avantages instrumentaux évidents, les signaux transitoires

sont très atténués, ce qui permet de réduire le temps mort inséré entre la fin de l’impulsion et le

début de l’acquisition des données. Ce temps mort peut être responsable de sévères distorsions du

spectre, une fois ce signal converti dans le domaine des fréquences par Transformée de Fourier.

Nous avons réalisé ultérieurement que travailler à basse puissance pouvait ne pas suffire. Nous

avons alors mis au point un dispositif électronique qui permet, pendant un court instant de

commuter le facteur de qualité de la sonde (« Q-switch ») et, ainsi, de réduire encore les signaux

transitoires. Bien que l’idée du Q-switch ne soit pas nouvelle, notre dispositif est original en ce

sens qu’il est fondé sur une technologie simple et efficace mais limitée aux basses puissances que

nous avions, de toute façon, décidé d’utiliser systématiquement. Effectivement, la combinaison de

ces deux approches expérimentales et instrumentales a conduit à des spectres sans distorsion, en

particulier, ceux que nous avons obtenus en présence d’un champ magnétique faible.



125

Un des avantages de la RQN est que cette technique ne nécessite aucun champ magnétique statique

(contrairement à la Résonance Magnétique Nucléaire - RMN). Ce nonobstant, le deuxième volet

de cette thèse a été d’explorer les effets de l’application d’un champ magnétique faible (pour qu’il

puisse être considéré comme une perturbation) lors d’une mesure de Résonance Quadrupolaire

de l’azote-14. Ce domaine, très peu exploré jusqu’ici, nous a réservé quelques surprises. Dans

un premier temps, nous pensions observer des « doublets Zeeman » comme en spectroscopie

électronique. Effectivement, quand le tenseur de gradient de champ électrique est de symétrie

axiale (l’entité qui est à la base de la RQN, définie dans ce cas par un seul paramètre), ces doublets

sont observables sous certaines conditions. Dans ce cas, une seule transition existe et un champ

magnétique très faible (de quelques gauss, voire moins) permet d’en observer les effets. Nous avons

même pu montrer que le champ magnétique terrestre était capable d’élargir une raie de résonance

d’environ 300 Hz. Ce résultat revêt une certaine importance puisqu’il évite une interprétation

erronée de la largeur de raie en termes de relaxation de spin. Les effets d’un champ magnétique

statique deviennent très différents lorsque l’on passe au cas général, c’est-à-dire à un tenseur de

gradient de champ sans symétrie. Trois transitions existent, deux paramètres définissent ce tenseur

et un champ magnétique plus intense (une centaine de gauss) est nécessaire pour observer des

effets palpables. Le champ magnétique terrestre devient négligeable et la forme du spectre varie en

fonction des divers paramètres expérimentaux : amplitude et orientation relative des deux champs

magnétiques (champ radio-fréquence et champ statique). Jusqu’ici la détermination des deux

paramètres gouvernant le tenseur de gradient de champ électrique requérait l’observation de deux

transitions sur les trois. Même avec un équipement large-bande (qui est loin d’exister) et compte

tenu des problèmes de sensibilité, cette recherche peut s’avérer très longue et fastidieuse (on parle

de plusieurs semaines). Un résultat sans doute important de cette étude est la démonstration que

ces deux paramètres peuvent être déduits de la forme de raie d’une seule transition à condition
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d’appliquer un champ magnétique statique durant la mesure RQN. Cette propriété, inconnue

jusqu’ici, devrait permettre un gain de temps significatif (par plus d’un facteur deux) lors de

l’investigation de nouveaux composés azotés.
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Résumé : La Résonance Quadrupolaire Nucléaire (RQN) est une technique spectroscopique
appliquée à l’état solide et qui ne nécessite aucun champ magnétique statique contrairement à la
Résonance Magnétique Nucléaire (RMN). Elle permet de détecter, les molécules qui contiennent
un noyau quadrupolaire (tel que l’azote-14). La RQN de l’azote-14 suscite un intérêt particulier
car elle s’avère utile dans la détection de drogues et d’explosifs, qui contiennent, pour la plupart,
des molécules azotées. Cette thèse porte en premier lieu sur l’amélioration de la qualité spectrale
en résonance quadrupolaire (RQN) de l’azote-14. Ainsi, nous nous sommes préoccupés des signaux
transitoires (ringing) qui suivent l’impulsion radio-fréquence (rf) et qui masquent en partie le signal
RQN. Nous avons d’abord montré, par une étude théorique et expérimentale, que les mesures à
basse puissance (< 3Watts) étaient possibles, ce qui nous a permis de diminuer l’amplitude du
ringing. De plus, grâce à ce mode de fonctionnement (basse puissance), nous avons pu proposer
un circuit original de commutation du facteur de qualité (Q-switch) basé sur un commutateur rf
CMOS et qui a permis de diminuer la durée du ringing. La seconde partie traite de l’influence d’un
champ magnétique statique faible amplitude et des divers paramètres expérimentaux en RQN de
l’azote-14. Dans le cas où le tenseur de gradient de champ électrique est de symétrie axiale, nous
avons observé des élargissements, voire des doublets Zeeman. En revanche, dans le cas général
(absence de symetrie), nous avons mis en évidence la possibilité définir le tenseur de gradient de
champ électrique à partir de la forme de raie d’une seule transition au lieu de deux transitions
(sans champ magnétique statique). Ce dernier résultat pourrait permettre de diminuer de moitié
le temps nécessaire à la caractérisation d’une nouvelle molécule azotée.
Mots clés : Résonance Quadrupolaire Nucléaire, azote-14, champ magnétique statique, qualité
spectrale, Q-switch, radio-fréquence.

Nitrogen-14 Nuclear Quadrupole Resonance (NQR) : improving the
spectral quality and effect of a weak static magnetic field

Abstract : Nuclear quadrupole resonance (NQR) is a solid-state spectroscopic technique which
doesn’t require a static magnetic field in contrast to Nuclear Magnetic Resonance (NMR). It is used
to detect molecules containing quadrupole nuclei (such as nitrogen-14). Nitrogen-14 quadrupole
resonance is of particular interest because it is useful in the detection of drugs and explosives,
which contain mostly of nitrogen molecules. In this thesis we have primarily focused on improving
the spectral quality in nitrogen-14 quadrupole resonance (NQR) . Thus, we were concerned with
the transient signals ( ringing ) following the radiofrequency (rf) pulse and which partly overwhelm
the NQR signal. First, we demonstrated by theoretical and experimental study that low power
measurements (< 3Watts ) were possible, allowing us to reduce the ringing amplitude. In addition,
through this mode ( low power ), we have proposed an original quality factor switching circuit
(Q -switch ) based on rf CMOS switch and which has reduced the ringing duration. The second
part deals with the effect of a weak static magnetic field and various experimental parameters in
nitrogen-14 quadrupole resonance. In the case of an axially symmetric electric field gradient tensor,
we observed broadening or Zeeman doublets. By contrast, in the general case (no symmetry), we
demonstrated the possibility to define the electric field gradient tensor from the line shape of a
single transition instead of two transitions ( without static magnetic field ). This result reduces
by half the time required for the characterization of a new nitrogen molecule.
Keywords : Nuclear quadrupole resonance, nitrogen-14, static magnetic field, spectral quality,
Q-switch, radiofrequency.
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